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第 1 章  序 論  
1 . 1  研 究 の 背 景  
現 在 医 療 現 場 に お い て 、 放 射 線 を 利 用 し た 画 像
診 断 装 置 は 一 般 X 線 撮 影 、X 線 透 視 、X 線 C o m p u t e d  
T o m o g r a p h y （ C T ） 装 置 、 核 医 学 検 査 が 用 い ら れ
て い る 。 各 検 査 と も 診 断 に は 欠 か す こ と の で き な
い 機 器 で あ り 、 医 師 の 診 断 に 有 用 な 情 報 を 提 供 し
て い る 。 な か で も X 線 C T 装 置 は ス キ ャ ン 方 式 の
変 遷 や 検 出 器 の 体 軸 方 向 へ の 多 列 化 な ど の 開 発 が
2 0 0 0 年 頃 ま で 積 極 的 に 行 わ れ た 。 頭 部 専 用 の C T
装 置 （ E M I ス キ ャ ン 装 置 ） が 登 場 し た 1 9 7 3 年 か
ら 今 日 に 至 る ま で C T 装 置 は 進 化 を 続 け 、 検 診 、
救 急 、 術 前 診 断 ま た 死 亡 画 像 ま で 、 幅 広 く 臨 床 応
用 が な さ れ て い る 。 こ れ ま で は ハ ー ド ウ ェ ア の 進
化 が 目 覚 ま し か っ た が 、 近 年 で は 逐 次 近 似 再 構 成
や 深 層 学 習 を 利 用 し た 画 像 再 構 成 [ 1 - 3 ] に よ る 低
被 ば く 撮 影 や 低 ノ イ ズ 画 像 の 再 構 成 、D u a l  E n e r g y
撮 影 に よ る 物 質 弁 別 [ 4 ] と い っ た ソ フ ト ウ ェ ア が
強 化 さ れ て お り 、 い ま ま で の 撮 影 技 術 と 合 わ さ る
こ と に よ り 、 今 後 の 画 像 診 断 が さ ら に 発 展 す る こ
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と が 期 待 さ れ て い る 。 こ の よ う な 高 い 臨 床 応 用 が
可 能 な C T 装 置 は 設 置 台 数 、 検 査 数 も 年 々 増 加 し
て い る 。 2 0 1 8 年 の O r g a n i z a t i o n  f o r  E c o n o m i c  
C o o p e r a t i o n  a n d  D e v e l o p m e n t （ O E C D ） の 報 告 書
[ 5 ] に よ れ ば 、 人 口 百 万 人 あ た り の C T 装 置 の 保 有
台 数 は 1 1 1 台 で 突 出 し て 多 く 、 次 が オ ー ス ト ラ リ
ア の 6 7 台 、 ア イ ス ラ ン ド の 4 9 台 と な っ て い る 。
ま た 2 0 0 8 年 の U n i t e d  N a t i o n s  S c i e n t i f i c  
C o m m i t t e e  o n  t h e  E f f e c t s  o f  A t o m i c  R a d i a t i o n
（ U N S C E A R ） の 報 告 書 [ 6 ] で は 、 医 療 被 ば く 線 量
は 世 界 平 均 で は 0 . 6  m S v / 年 で あ る の に 対 し 、 日 本
は 3 . 8 7 m S v / 年 と 約 6 倍 高 く [ 7 ] 、C T 検 査 数 に つ い
て も 撮 影 部 位 に 関 係 な く 最 多 と な っ て い る 。 日 本
で は 東 日 本 大 震 災 以 降 、 国 民 の 医 療 被 ば く に 対 す
る 関 心 も 高 く な り 、 診 断 参 考 レ ベ ル の 策 定 が 求 め
ら れ て い た 。2 0 1 5 年 に 医 療 被 ば く 研 究 情 報 ネ ッ ト
ワ ー ク に よ り 、 日 本 発 と な る 医 療 被 ば く の 線 量 指
標 を 示 し た 最 新 の 国 内 実 態 調 査 結 果 に 基 づ く 診 断
参 考 レ ベ ル の 設 定（ D o s e  R e f e r e n c e  L e v e l s  2 0 1 5 ）
を 公 表 し た [ 8 ] 。 こ れ に は 一 般 X 線 撮 影 を は じ め
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と し た 計 7 項 目 の 放 射 線 検 査 の 診 断 参 考 レ ベ ル が
扱 わ れ て い る 。 こ の う ち X 線 C T 検 査 で は v o l u m e  
C T  D o s e  I n d e x（ C T D I v o l ） と D o s e  L e n g t h  P r o d u c t
（ D L P ） の 2 つ の 線 量 指 標 を 使 用 し 、 実 態 調 査 で
集 計 さ れ た 各 施 設 の 標 準 体 型 （ 5 0  k g ～ 6 0  k g ） に
お け る 7 5 % タ イ ル 値 に 設 定 さ れ て い る 。 診 断 参 考
レ ベ ル は 「 診 断 領 域 の 医 療 放 射 線 防 護 に お け る 最
適 化 の ツ ー ル 」 と さ れ て お り 、 診 断 参 考 レ ベ ル を
超 え て い る 施 設 で は 撮 影 方 法 な ど が 見 直 さ れ る こ
と が 望 ま し い と さ れ て い る 。 し か し 、 診 断 参 考 レ
ベ ル は 線 量 の 最 適 値 ま た は 制 限 値 で は な い た め 、
施 設 で の 検 査 目 的 に 合 わ せ た 線 量 レ ベ ル の 決 定 が
必 要 で あ り 、 ま た 線 量 指 標 は 個 々 の 患 者 の 被 ば く
線 量 を 表 し た 値 で な い こ と に も 注 意 が 必 要 で あ る 。 
 X 線 C T 検 査 に お け る 被 ば く 線 量 の 評 価 に は 撮
影 部 位 に よ っ て 、 X 線 が 照 射 さ れ る 臓 器 と さ れ な
い 臓 器 が 存 在 す る 。例 え ば 、胸 部 C T 検 査 の 場 合 、
鎖 骨 付 近 か ら 肋 骨 下 縁 ま で が 撮 影 範 囲 と な り 、 骨
盤 部 に は 直 接 X 線 は 照 射 さ れ な い 。 そ の た め 、 検
査 ご と に 患 者 体 内 の 各 組 織 ・ 臓 器 が 受 け た 線 量 で
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あ る 臓 器 線 量 を 求 め る こ と が 重 要 で あ る 。 ま た 、
放 射 線 に よ る 発 が ん 及 び 遺 伝 的 影 響 を 加 味 し 、 各
組 織 ・ 臓 器 に つ い て の リ ス ク 割 合 を 考 慮 し て 、 全
身 で 加 重 平 均 し た 値 で あ る 実 効 線 量 を 求 め る こ と
も 、 患 者 の 被 ば く 線 量 の 管 理 、 最 適 化 、 放 射 線 防
護 等 を 考 慮 す る う え で 重 要 で あ る 。  
臓 器 線 量 や 実 効 線 量 を 評 価 す る 方 法 に は 、 人 体
フ ァ ン ト ム 内 の 各 臓 器 に 対 応 す る 位 置 に 蛍 光 ガ ラ
ス 線 量 計 や 熱 ル ミ ネ ッ セ ン ス 線 量 計 を 埋 め 込 ん で
測 定 す る 方 法 が 代 表 的 で あ る [ 9 ,  1 0 ] 。 一 方 で シ ミ
ュ レ ー シ ョ ン を 用 い る 方 法 と し て X 線 源 お よ び 人
体 フ ァ ン ト ム を 数 学 的 に 再 現 し 、 光 子 の 相 互 作 用
に 基 づ く モ ン テ カ ル ロ 計 算 に よ り 、 臓 器 線 量 や 実
効 線 量 を 計 算 す る 手 法 が あ る 。近 年 は N v i d i a 社 の
g r a p h i c  c a r d で 使 用 で き る C U D A [ 1 1 ] を 用 い る こ
と で 、 計 算 時 間 を 従 来 よ り も 短 時 間 で シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン 結 果 が 得 ら れ る よ う に な っ た 。 こ の 手 法 で
は 、 P C 上 で 線 量 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン が 行 え る た め 、
物 理 的 な 測 定 の 手 間 は 実 測 と 比 較 し て 少 な く な っ
た 。 し か し な が ら 、 C T 検 査 に お け る 線 量 シ ミ ュ
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レ ー シ ョ ン を 行 う に は 、 C T 装 置 の ジ オ メ ト リ 、
基 礎 特 性 で あ る X 線 ス ペ ク ト ル や b o w t i e フ ィ ル
タ の 素 材 ・ 形 状 等 を 把 握 す る 必 要 が あ る が 、 こ れ
ら の デ ー タ は 、 C T 装 置 の メ ー カ に よ っ て す べ て
が 公 表 さ れ て い る と は 限 ら な い 。 そ の た め 、 メ ー
カ に よ っ て 公 表 さ れ て い な い 装 置 特 性 に つ い て は 、
理 論 式 等 を 用 い て 推 定 す る か 、 ま た は 、 実 機 を 用
い た 実 測 に 基 づ い て 把 握 す る 必 要 が あ る 。 特 に 理
論 式 等 を 用 い て 推 定 し た 特 性 に つ い て は 、 推 定 し
た デ ー タ を シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に 組 み 込 ん で 計 算 し
た 結 果 と 線 量 計 を 用 い て 物 理 的 に 測 定 し た 結 果 と
を 比 較 す る こ と で 、 推 定 し た デ ー タ の 精 度 に つ い
て 検 証 す る こ と が 望 ま し い と さ れ て い る 。  
 C T 検 査 で は 、 他 の 放 射 線 診 断 検 査 と 比 べ て 、
比 較 的 高 い 線 量 を 患 者 に 与 え る た め 、 C T 検 査 時
の 被 ば く 線 量 や 患 者 の 健 康 に 与 え る 影 響 に つ い て
関 心 が 高 ま っ て い る 。 こ れ を 受 け て 、 C T 検 査 に
お い て 診 断 画 質 を 維 持 し な が ら 、 ど の 程 度 被 ば く
線 量 が 低 減 す る こ と が で き る か 検 討 さ れ て い る 。
そ の 一 方 で 、 C T 検 査 の 本 ス キ ャ ン の 前 に 行 な わ
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れ る C T 位 置 決 め 撮 影 の 被 ば く 線 量 の 最 適 化 に つ
い て は 、 こ れ ま で 十 分 に 議 論 さ れ て い な か っ た 。
C T 位 置 決 め 画 像 は 、 C T ス キ ャ ン の 範 囲 を 設 定 す
る た め に 、 一 方 向 あ る い は 二 方 向 撮 影 さ れ る 。 ま
た 、 撮 影 さ れ た C T 位 置 決 め 画 像 は C T 用 自 動 露
出 制 御 ( C T - A u t o  E x p o s u r e  C o n t r o l  ： C T - A E C 、
ま た は 管 電 流 変 調 機 能 : T u b e  C u r r e n t  M o d u l a t i o n  
( T C M ） と も 呼 ば れ て い る ） の 設 定 に も 利 用 さ れ
る [ 1 2 ] 。 C T 位 置 決 め 撮 影 の 線 量 は 、 通 常 の C T ス
キ ャ ン の 線 量 よ り も 低 く 、 実 効 線 量 で は µ S v オ ー
ダ ー と 報 告 さ れ て い る [ 1 3 - 1 5 ] 。 し か し 、 C T 装 置
の 高 性 能 化 や 逐 次 近 似 再 構 成 法 の 普 及 に よ り 、 C T
ス キ ャ ン の 被 ば く 線 量 が 減 少 傾 向 に あ り 、 ま た 、
冠 動 脈 C T 検 査 や 肺 が ん C T 検 診 で は 1 m S v 以 下 の
被 ば く 線 量 で 検 査 が 可 能 で あ る た め [ 1 6 - 1 8 ] 、 C T
ス キ ャ ン の 線 量 の 最 適 化 だ け で な く 、 位 置 決 め 撮
影 の 線 量 の 最 適 化 に つ い て も 重 要 視 さ れ つ つ あ る 。 
 C T 位 置 決 め 撮 影 の 線 量 低 減 方 法 と し て 、 撮 影
条 件 （ 管 電 圧 や 管 電 流 な ど ） を 調 整 す る 方 法 が あ
る 。 被 ば く 線 量 の 低 減 の み を 目 的 と し て 、 C T 位
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置 決 め 撮 影 の 撮 影 条 件 を 低 く 設 定 し す ぎ る と 、 被
写 体 を 透 過 す る X 線 （ 光 子 ） が 減 少 す る た め 、 特
に 高 体 重 の 患 者 に お い て 画 像 が 不 鮮 明 に な る だ け
で な く 、 C T - A E C の 設 定 に も 影 響 を 及 ぼ す 可 能 性
が 報 告 さ れ て い る [ 1 9 ] 。 従 っ て 、 C T 位 置 決 め 画 像
の 画 質 を 維 持 し な が ら 、 C T 位 置 決 め 撮 影 の 被 ば
く 線 量 を 低 減 す る に は 、 C T 位 置 決 め 画 像 と し て
人 体 の 解 剖 学 的 情 報 が 得 ら れ る 画 質 で あ る こ と 、
ま た 、 位 置 決 め 画 像 取 得 後 の C T ス キ ャ ン に お い
て 、C T - A E C 使 用 時 の 各 X 線 投 影（ 寝 台 ）位 置 で 、
患 者 の 体 厚 に 応 じ た 管 電 流 を 正 確 に 決 定 す る こ と
が 求 め ら れ る 。 し か し 、 C T 位 置 決 め 撮 影 の 撮 影
条 件 を 調 節 す る だ け で は 、 位 置 決 め 画 像 と し て の
役 割 を 維 持 し な が ら 、 線 量 を 低 減 す る に は 限 界 が
あ る た め 、 撮 影 条 件 を 変 更 す る 以 外 の 方 法 で 、 線
量 を 低 減 す る 方 法 を 検 討 す る 必 要 が あ る 。  
 
1 . 2  本 研 究 の 目 的  
本 研 究 で は 、 C T 位 置 決 め 撮 影 に お い て 、 画 質
を 維 持 し な が ら 、 被 ば く 線 量 を 低 減 す る 方 法 と し
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て 、 撮 影 条 件 の 変 更 で は な く 、 C T 装 置 に 装 着 さ
れ て い る b o w t i e フ ィ ル タ の 変 更 を 考 え た 。b o w t i e
フ ィ ル タ に は X 線 の 線 質 を 調 整 す る た め の 付 加 フ
ィ ル タ が 付 随 し て お り 、 そ の 材 質 を 既 存 の C u か
ら X 線 の 効 果 的 な 吸 収 が 期 待 で き る A g に 変 更 し
た 。 こ の 新 し い 付 加 フ ィ ル タ を C T 装 置 に 装 着 し
て 位 置 決 め 撮 影 を 行 っ た 場 合 、 被 ば く 線 量 が ど の
程 度 低 減 さ れ る か 検 討 す る た め に 、 メ ー カ が 提 供
す る 標 準 的 な 位 置 決 め 撮 影 プ ロ ト コ ル に つ い て 、
C T 線 量 指 標 の 測 定 、 モ ン テ カ ル ロ 法 を 用 い た 線
量 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 臓 器 線 量 、 実 効 線 量 を
推 定 し た 。 ま た 、 位 置 決 め 画 像 と し て の 機 能 を 検
証 す る た め に 、 頭 部 、 胸 部 、 腹 部 － 骨 盤 部 の 画 質
お よ び C T - A E C の 動 作 に 影 響 す る 水 透 過 厚 に つ い
て 検 証 し 、 位 置 決 め 画 像 と し て の 機 能 が 担 保 で き
て い る か に つ い て 検 証 し た 。 そ し て 、 従 来 C T 装
置 に 装 着 さ れ て い る C u フ ィ ル タ 使 用 時 に お け る 、
C T 位 置 決 め 撮 影 の 被 ば く 線 量 や 画 質 に 関 す る 報
告 は 少 な い た め 、 本 研 究 で は 、 C u フ ィ ル タ 使 用 時
の C T 位 置 決 め 撮 影 の 線 量 お よ び 画 質 に つ い て 評
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価 し 、 A g フ ィ ル タ 使 用 時 の C T 位 置 決 め 撮 影 の 線
量 お よ び 画 質 と 比 較 し た 。 さ ら に 、 C T ス キ ャ ン
と は 異 な り 、 C T 位 置 決 め 撮 影 で は 、 被 写 体 サ イ
ズ に よ っ て 撮 影 条 件 が 変 更 さ れ る こ と は 少 な い 。
従 っ て 、 被 写 体 サ イ ズ の 違 い が C T 位 置 決 め 撮 影
の 被 ば く 線 量 に ど の よ う に 影 響 し て い る か 線 量 シ
ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 推 定 し 、 各 被 写 体 サ イ ズ に
適 し た 撮 影 条 件 に つ い て 検 討 し た 。  
 
1 . 3  本 論 文 の 構 成 と 内 容  
第 1 章 で は A g フ ィ ル タ を 用 い た C T 位 置 決 め 撮
影 に お け る 被 ば く 線 量 低 減 に 関 す る 研 究 を 始 め る
に 至 っ た 背 景 と 目 的 を 述 べ た 。 第 2 章 で は C T 検
査 や 線 量 指 標 の 概 要 つ い て 解 説 し た 。 第 3 章 で は
本 研 究 に 使 用 し た C T 装 置 と b o w t i e フ ィ ル タ 、 付
加 フ ィ ル タ 材 質 に A g を 使 用 す る に 至 っ た 経 緯 、
C T D I の 実 測 方 法 、 線 量 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 方 法 、
得 ら れ た 線 量 分 布 か ら 臓 器 線 量 や 実 効 線 量 の 算 出
方 法 、画 質 と 水 等 価 厚 の 評 価 方 法 に つ い て 述 べ た 。
第 4 章 で は C T 位 置 決 め 撮 影 （ 頭 部 、 胸 部 、 腹 部
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－ 骨 盤 部 ） に お け る 被 ば く 線 量 の 評 価 結 果 並 び に
画 質 ・ 機 能 性 評 価 結 果 に つ い て ま と め た 。 そ し て
A g フ ィ ル タ を 用 い た 際 の 被 ば く 線 量 低 減 効 果 に
つ い て 述 べ 、 被 ば く 線 量 に 関 係 す る 因 子 と C T 位
置 決 め 画 像 の 画 質 や 機 能 を 評 価 し た 。 ま た 被 写 体
サ イ ズ に お け る C T 位 置 決 め 撮 影 の 線 量 に つ い て
考 察 し た 。 第 5 章 で は 、 本 研 究 で 得 ら れ た 結 果 を





第 2 章  C T 検 査 の 概 要 及 び 線 量 指 標  
2 . 1  C T 検 査 の 概 要  
C T 装 置 は ガ ン ト リ （ 架 台 ） と 寝 台 、 コ ン ソ ー
ル （ 操 作 卓 ） か ら 構 成 さ れ る （ 図 1 ）。 ガ ン ト リ は
X 線 管 と 検 出 器 が 対 と な り 被 写 体 の 周 り を 回 転 す
る 第 三 世 代 方 式 が 現 在 主 流 と な っ て い る 。 寝 台 は
患 者 を 天 板 状 の 台 に 寝 か せ る こ と に よ り 、 上 下 動
に よ り ガ ン ト リ 中 心 と な る よ う に 高 さ を 調 整 で き 、
ま た 前 後 に 移 動 さ せ て ス キ ャ ン の 開 始 位 置 を 調 整
す る 機 構 を 持 っ て い る 。  
 
 
図 1  C T 装 置 の 構 成 （ 左 ： ガ ン ト リ （ 架 台 ）、 右
上 ： コ ン ソ ー ル （ 操 作 卓 ）、 右 下 ： 寝 台 ）  
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C T 検 査 で は 診 療 放 射 線 技 師 が 患 者 を 寝 台 に 寝
か せ る （ ポ ジ シ ョ ニ ン グ ） 所 か ら ス タ ー ト す る 。
体 幹 部 撮 影 の ポ ジ シ ョ ニ ン グ で は 、 患 者 の 体 を ま
っ す ぐ に 寝 台 に 寝 か せ 両 手 を 挙 上 さ せ る 。 こ れ は
体 幹 部 撮 影 の 特 に 腹 部 領 域 に つ い て 、 両 腕 に よ る
X 線 が 減 弱 す る こ と に よ る ビ ー ム ハ ー ド ニ ン グ 効
果 が 生 じ 、 ス ト リ ー ク 状 や ダ ー ク バ ン ド 状 の ア ー
チ フ ァ ク ト が 発 生 す る の を 予 防 す る た め で あ る 。
患 者 の 体 が ガ ン ト リ 中 心 に 位 置 す る よ う に 寝 台 の
高 さ を 調 整 し 、 C T 位 置 決 め 画 像 撮 影 開 始 位 置 ま
で 天 板 を ス ラ イ ド し 位 置 を 調 整 す る 。 C T 位 置 決
め 撮 影 は 、 0 ° （ 真 上 ） も し く は 1 8 0 ° （ 真 下 ） に
X 線 管 球 を 固 定 し た 状 態 で 行 う 。 側 面 の 位 置 情 報
が 必 要 な 場 合 は 、 9 0 ° （ 2 7 0 ° ） 方 向 に 固 定 す る 。
X 線 管 球 か ら は 連 続 的 に X 線 が 照 射 さ れ 、 合 わ せ
て 寝 台 の 天 板 が 移 動 す る こ と に よ り 、 一 般 X 線 撮
影 に 似 た 投 影 像 を 得 る こ と が で き る 。 こ の C T 位
置 決 め 画 像 で は 体 表 面 や 肺 、 骨 が 確 認 で き る た め
診 療 放 射 線 技 師 は こ れ ら の 解 剖 情 報 よ り 撮 影 位 置
を 設 定 す る 。 ま た C T 位 置 決 め 撮 影 の 投 影 デ ー タ
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よ り 、 被 写 体 の 厚 さ や 形 状 を 推 定 し 、 管 電 流 を 変
調 す る 機 構 も 備 え て お り 、 本 ス キ ャ ン 前 の 有 用 な
情 報 と し て 活 用 さ れ て い る 。  
 
2 . 2  線 量 指 標 （ C T D I v o l 、 D L P 、 C T D I v o l ,  S P R ）  
C T に お け る 線 量 評 価 で 用 い ら れ る 指 標 と し て 、
v o l u m e  C T  d o s e  i n d e x （ C T D I v o l ） と D o s e  L e n g t h  
P r o d u c t （ D L P ） が 挙 げ ら れ る 。 C T D I v o l は C T 装
置 の 技 術 革 新 に 対 応 す る よ う に 改 訂 が な さ れ 、 現
在 は I E C 6 0 6 0 1  2 - 4 4  E d .  3 . 1 :  2 0 1 2 に お い て ビ ー
ム 幅 4 0  m m を 超 え る ス キ ャ ン 条 件 に 対 し て も 対 応
し て い る 。  
 C T 装 置 に よ る 被 ば く の 形 態 は X 線 管 が 被 写 体
の 周 り を 3 6 0 ° 回 転 し な が ら X 線 が 照 射 さ れ る 特
徴 が あ る 。 得 ら れ た 線 量 プ ロ フ ァ イ ル は 線 積 分 線
量 と D （ Z ） 定 義 さ れ る 。 D （ z ） は X 線 管 球 1 回
転 時 の Z 軸 （ 体 軸 ） 方 向 に 沿 っ た 線 量 プ ロ フ ァ イ
ル で あ る 。  
線 積 分 線 量 = ∫ 𝐷𝐷1(𝑍𝑍)
∞




C T D I は ア ク リ ル 樹 脂 フ ァ ン ト ム の 中 に ペ ン シ
ル 型 の 電 離 箱 を 挿 入 し 、 測 定 さ れ る 線 量 で あ り 次
式 で 定 義 さ れ る 。 T は 設 定 ス ラ イ ス 厚 、 n は 一 回
当 た り に 生 成 さ れ る ス ラ イ ス 数 を 示 す 。 C T D I の
無 限 長 （ － ∞ か ら ∞ ） の 積 分 線 量 値 を 理 想 値 と す
る が 、 実 際 に は 有 効 電 離 長 1 0  c m の ペ ン シ ル 型 の
電 離 箱 で 測 定 し た 線 量 を ビ ー ム 幅 で 割 っ た 値





−∞ dz   ・ ・ ・（ 2 ）  
 
実 際 の 測 定 で は 、 ア ク リ ル 樹 脂 フ ァ ン ト ム の 中
心 （ C T D I c ） と フ ァ ン フ ァ ン ト ム 表 面 か ら 1  c m 下
の 周 辺 の 4 点 （ C T D I p ） の 計 5 点 で 測 定 を 行 う 。
各 線 量 値 を 加 重 平 均 し た w e i g h t e d  C T D I（ C T D I w ）








𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝑝𝑝   ・ ・ ・（ 3 ）  
 
C T D I v o l は C T D I w を ピ ッ チ フ ァ ク タ で 除 し た 値
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で あ る 。 な お 、 ピ ッ チ フ ァ ク タ （ P F ） は ビ ー ム 幅





𝐶𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷𝐶𝐶𝑤𝑤   ・ ・ ・（ 4 ）  
 
D L P は ス キ ャ ン 範 囲 全 体 を 示 す 値 と し て 定 義
さ れ 、 C T D I v o l に 照 射 ス キ ャ ン 長 を 乗 じ た 値 で あ
る 。 両 者 は D o s e  R e f e r e n c e  L e v e l s  2 0 1 5 に も 使 用
さ れ 、 線 量 レ ベ ル の 把 握 に 有 用 な 指 標 で あ る 。 ま
た C T 検 査 の 本 ス キ ャ ン 前 に 撮 影 す る 位 置 決 め 撮
影 に 関 す る 線 量 指 標 と し て v o l u m e t r i c  C T  d o s e  
i n d i c e s  f o r  s c a n  p r o j e c t i o n  R A D I O G R A P Y  
( C T D I v o l ,  S P R ) が 定 義 さ れ て い る [ 2 0 ] 。 C T D I v o l ,  S P R
は C T D I v o l を C T 位 置 決 め 撮 影 時 の 寝 台 の 移 動 速




𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 (𝑇𝑇𝑚𝑚𝑚𝑚)
� × 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑇𝑇𝑚𝑚)
× 𝑁𝑁𝑃𝑃𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁 𝐶𝐶𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑇𝑇𝑇𝑇𝑁𝑁𝐶𝐶𝑇𝑇𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑊𝑊𝑇𝑇𝑃𝑃𝐶𝐶ℎ (𝑇𝑇𝑇𝑇)  𝐶𝐶𝑁𝑁𝑇𝑇𝑁𝑁𝐶𝐶 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃(𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑚𝑚⁄ ).⁄  
・ ・ ・（ 5 ）  
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第 3 章  C T 位 置 決 め 撮 影 の 被 ば く 線 量 推 定
方 法  
3 . 1  本 研 究 に 用 い た C T 装 置 と b o w t i e  フ ィ ル タ  
本 研 究 に 用 い た C T 装 置 は 超 高 精 細 C T と 呼 ば
れ て い る A q u i l i o n  P r e c i s i o n （ キ ヤ ノ ン メ デ ィ カ
ル シ ス テ ム ズ 株 式 会 社 ， 栃 木 ， 日 本 ） で あ る 。 C T
の 基 本 性 能 の 一 つ で あ る 空 間 分 解 能 は 、 C T 装 置
が 臨 床 応 用 さ れ 始 め た 1 9 8 5 年 以 来 、 0 . 3 5  m m 程
度 で 変 化 が な か っ た 。 そ れ か ら 約 3 0 年 後 の 2 0 1 7
年 に リ リ ー ス さ れ た A q u i l i o n  P r e c i s i o n で は X Y
面 の 空 間 分 解 能 は 1 5 0  μ m と な り 、 さ ら に 画 像 ス
ラ イ ス 厚 0 . 2 5  m m の 画 像 を 得 る こ と が で き る 。 高
精 細 X 線 検 出 器 を 体 軸 方 向 に 1 6 0 列 備 え て お り 、
従 来 C T の 2 倍 の 1 7 9 2 チ ャ ン ネ ル に な っ た こ と に
よ り サ ン プ リ ン グ が 向 上 し 、 最 大 で 2 0 4 8 ピ ク セ
ル の C T 画 像 の 再 構 成 が 可 能 で あ り 、 非 常 に 高 い
空 間 分 解 能 が 特 徴 的 な C T 装 置 で あ る 。  
 C T 装 置 に は ビ ー ム 成 型 に 用 い ら れ る b o w t i e フ
ィ ル タ が 装 着 さ れ て い る 。b o w t i e フ ィ ル タ は X 線
管 球 と コ リ メ ー タ の 間 に 設 置 さ れ て い る 蝶 ネ ク タ
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イ 型 の フ ィ ル タ で あ る 。 X 線 管 球 が 回 転 す る こ と
や 被 写 体 が 人 体 で 円 形 で あ る こ と か ら 、 照 射 面 の
線 量 分 布 の 均 一 化 や 被 ば く 線 量 の 低 減 を 目 的 と し
て 用 い ら れ て い る 。 素 材 や 詳 細 な 形 状 は 非 公 表 と
な っ て い る こ と が 多 い が 、 D u a l  E n e r g y 撮 影 時 に
X 線 の エ ネ ル ギ ー 分 布 の 分 離 目 的 で 用 い ら れ る S n
を 付 加 し た b o w t i e フ ィ ル タ を 搭 載 し た C T 装 置 が
臨 床 で 用 い ら れ て い る [ 2 1 ] 。本 研 究 で 使 用 し た C T
装 置 に は 線 質 を 調 整 す る た め に 、 C u  0 . 4  m m が 付
加 さ れ て い る （ 図 2 ）。 本 研 究 で は こ の 部 分 を 線 量
低 減 効 果 が 期 待 で き る A g  0 . 5  m m に 変 更 し 、 2 種
類 の フ ィ ル タ を 使 用 し た C T 位 置 決 め 画 像 撮 影 時
の 線 量 測 定 と 線 量 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 、 画 質 の 検 討






図 2  b o w t i e フ ィ ル タ の 概 略 図 。 X 線 の 線 質 を 調
整 す る 役 割 （ a ） と ビ ー ム を 成 型 す る 役 割 （ b ） を
持 つ 。  
 
3 . 2  フ ィ ル タ 材 質 A g の 選 定 に つ い て  
 C T 検 査 で は 他 の 放 射 線 診 断 検 査 と 比 較 し て も 、
被 ば く 線 量 が 高 い こ と が 知 ら れ て い る 。 特 に 放 射
線 感 受 性 の 高 い 臓 器 が ス キ ャ ン 範 囲 に 含 ま れ る 場
合 は 、 放 射 線 防 護 の 観 点 か ら も 、 可 能 な 限 り 被 ば
く 線 量 を 低 減 す る こ と が 望 ま し い 。 C T 検 査 に お
け る 線 量 や 画 像 形 成 （ 画 質 ） に 影 響 を 与 え る 重 要
な 因 子 の １ つ と し て 、 X 線 ス ペ ク ト ル が 挙 げ ら れ
る 。 そ の た め 、 C T 検 査 に け る 線 量 や 画 質 の 最 適
化 を 検 討 す る に は 、 X 線 ス ペ ク ト ル の 基 礎 デ ー タ
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が 必 要 で あ る 。  
 印 加 電 圧 に よ り X 線 管 の 陰 極 か ら 加 速 さ れ た 電
子 が 陽 極 の タ ー ゲ ッ ト 物 質 の 原 子 の 近 傍 を 通 過 す
る 際 、 原 子 核 の ク ー ロ ン 力 の 作 用 に よ り 方 向 を 曲
げ ら れ る と き に 電 子 の 運 動 エ ネ ル ギ ー の 一 部 を 電
磁 波 と し て 放 出 す る こ と で 連 続 X 線 が 発 生 す る 。
X 線 の エ ネ ル ギ ー は 電 子 の 運 動 エ ネ ル ギ ー や 原 子
核 と の 相 互 作 用 の 度 合 い に 依 存 す る た め 発 生 す る
X 線 は 連 続 ス ペ ク ト ル と な る 。 ま た タ ー ゲ ッ ト 物
質 に よ る 自 己 吸 収 に よ り 特 性 X 線 が 発 生 す る た め 、
X 線 ス ペ ク ト ル の 形 状 は 連 続 X 線 と 特 性 X 線 を 合





図 3  異 な る 管 電 圧 の X 線 ス ペ ク ト ル の 例 。 5 0 ～
1 0 0  k e V の 間 に あ る ス パ イ ク 上 の 形 状 が 特 性 X 線
を 示 し て い る [ 2 2 よ り 引 用 ]  
 
放 射 線 診 断 検 査 で 用 い ら れ る X 線 の エ ネ ル ギ ー
領 域 で は 、 物 質 ( 正 確 に は 、 原 子 を 構 成 す る 電 子 )
と の 相 互 作 用 に よ り 減 弱 し 、 そ の X 線 減 弱 の 程 度
は 物 質 の 原 子 番 号 、 密 度 な ど に 依 存 す る 。 ま た 、
診 断 用 X 線 と 物 質 と の 相 互 作 用 と し て は 光 電 効 果
お よ び コ ン プ ト ン 散 乱 が 重 要 と な る 。 光 電 効 果 と
は 、 入 射 光 子 （ 入 射 X 線 ） の 全 エ ネ ル ギ ー が 原 子
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の 軌 道 電 子 に 吸 収 さ れ 、 光 電 子 と し て 放 出 さ れ る
現 象 で あ る 。 一 方 、 コ ン プ ト ン 散 乱 と は 、 入 射 光
子 の エ ネ ル ギ ー の 一 部 を 軌 道 電 子 に 与 え て 反 跳 電
子 と し て 放 出 し 、 入 射 光 子 は そ の 分 の エ ネ ル ギ ー
が 失 わ れ 、 散 乱 さ れ る 現 象 で あ る 。 両 者 の 相 互 作
用 が 生 じ る 確 率 （ 断 面 積 ） は 、 原 子 番 号 が 大 き い
物 質 ほ ど 高 く 、 X 線 の 吸 収 ・ 散 乱 が 生 じ る 確 率 が
高 い 。 従 っ て 、 X 線 の 防 護 や 遮 蔽 に 利 用 さ れ る 物
質 は 、原 子 番 号 が 大 き く 、低 価 格 で 安 定 性 が 高 く 、
加 工 し や す い 物 質 が 選 択 さ れ て い る 。  
 本 研 究 で は 、 C T 装 置 に 装 着 さ れ て い る b o w t i e
フ ィ ル タ （ 付 加 フ ィ ル タ ） の 材 質 と し て 、 現 在 付
加 フ ィ ル タ に 搭 載 さ れ て い る C u 、 S n  に 代 わ る 新
た な 材 質 と し て 、 A g を 選 択 し た 。 C u ,  S n ,  A g の 原
子 番 号 は 、 そ れ ぞ れ 2 9 、 5 0 、 4 7 で あ る 。 A g の X
線 減 弱 を 検 証 す る た め に 、 既 存 の C u と S n と 共 に
質 量 減 弱 係 数 を 比 較 し た [ 2 3 ] 。 図 4 は 診 断 用 X 線
で 使 用 さ れ る エ ネ ル ギ ー 領 域 に お け る 質 量 減 弱 係
数 μ /  ρ （ c m 2 / g ） を 表 し た も の で あ る 。 質 量 減
弱 係 数 と は 、 X 線 が あ る 物 質 中 を 通 過 す る 際 、 単
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位 質 量 当 り に 相 互 作 用 す る 確 率 を 表 し て い る 。 図
４ か ら 、 光 子 の エ ネ ル ギ ー が 2 0  k e V か ら 1 2 0  k e V
の 範 囲 に お い て 、C u の 質 量 減 弱 係 数 は 単 調 に 減 少
し て い る こ と が わ か る 。 ま た 、 A g と 比 較 す る と 、
2 0  k e V か ら 2 6  k e V ま で は 、 C u の 方 が 質 量 減 弱 係
数 は 大 き い が 、2 6 k e V 以 上 の 光 子 エ ネ ル ギ ー で は 、
A g の 質 量 減 弱 係 数 の 方 が 大 き い 。 ま た 、 S n は 、
他 社 製 の C T 装 置 の b o w t i e フ ィ ル タ 材 質 と し て 使
用 さ れ て お り 、 2 0  k e V か ら 2 6  k e V ま で は 、 S n の
質 量 減 弱 係 数 は 、 A g に 比 べ て わ ず か に 大 き く 、 ま
た 、 3 0  k e V 以 上 の 光 子 エ ネ ル ギ ー で は 、 S n の 質
量 減 弱 係 数 は 、 A g と 同 程 度 と み ら れ る 。 し か し 、
A g の K 吸 収 端 は 、 S n に 比 べ て 約 4  k e V 小 さ い こ
と か ら 、 A g フ ィ ル タ は 、 そ の 範 囲 の エ ネ ル ギ ー 領
域 に お け る X 線 の 吸 収 効 果 が 、S n フ ィ ル タ に 比 べ
て 大 き い と 考 え ら れ る た め 、 本 研 究 で は 、 新 た な






図 4  C u 、 A g 、 S n の 質 量 減 弱 係 数 の 比 較 。 C u は
3 0  k e V 付 近 の エ ネ ル ギ ー か ら S n 、 A g よ り も 質 量
減 弱 係 数 が 低 く な る 。 A g 、 S n は カ ー ブ の 形 状 が 似
て い る が 、 K 吸 収 端 が 存 在 す る 光 子 の エ ネ ル ギ ー
が A g で は 4  k e V 小 さ い 。  
 
3 . 3  線 量 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ る C T 位 置 決 め 撮
影 の 線 量 推 定 方 法  
 2 0 1 1 年 の 東 日 本 大 震 災 以 降 、放 射 線 検 査 に 対 す
る 国 民 の 関 心 が 高 ま っ て お り 、 2 0 1 9 年 3 月 1 1 日
に 医 療 法 施 行 規 則 を 一 部 改 正 す る 省 令 が 公 布 さ れ 、
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2 0 2 0 年 4 月 1 日 か ら は 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 放 射
線 診 療 に 用 い る 医 療 機 器 （ 循 環 器 用 エ ッ ク ス 線 透
視 装 置 や 全 身 用 エ ッ ク ス 線 C T 装 置 な ど 計 8 装 置 ）
の 医 療 放 射 線 の 線 量 管 理 ・ 記 録 が 義 務 づ け ら れ る
こ と に な っ た [ 2 4 ] 。 こ こ で 管 理 さ れ る 線 量 値 は 装
置 が 照 射 し た 放 射 線 量 を 表 す 線 量 指 標 を 対 象 と し
て お り 、 患 者 が 被 ば く し た 線 量 で は な い 。  
 患 者 の 被 ば く 線 量 を 推 定 す る た め の 指 標 と し て 、
臓 器 線 量 や 実 効 線 量 が 挙 げ ら れ る 。し か し な が ら 、
人 体 で 臓 器 線 量 を 実 測 す る に は 、 各 臓 器 内 に 線 量
計 を 挿 入 す る 必 要 が あ り 、 実 質 は 不 可 能 で あ る 。
そ の た め 、 人 体 の 形 状 ・ 組 成 を 高 度 に 模 擬 し た 物
理 フ ァ ン ト ム を 用 い て 、 そ の フ ァ ン ト ム の 各 組
織 ・ 臓 器 位 置 に 小 型 の 線 量 計 を 設 置 し て 、 臓 器 線
量 を 測 定 ・ 評 価 す る 方 法 が 用 い ら れ て い る 。 し か
し な が ら 、 人 体 フ ァ ン ト ム や 線 量 計 は 非 常 に 高 価
で あ り 、 各 施 設 に お い て 、 こ れ ら の 機 材 を 用 い て
実 測 を 行 う こ と は 難 し い の が 現 実 で あ る 。 こ れ に
対 し 、 モ ン テ カ ル ロ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 利 用 し た
線 量 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 、 任 意 の C T 装 置 、
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撮 影 条 件 を 用 い た C T 検 査 に お け る 被 検 者 の 臓 器
線 量 を 推 定 す る 方 法 が あ る 。 本 研 究 で は 、 市 販 さ
れ て い る 線 量 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア で あ
る I m p a c t M C （ A d v a n c e d  B r e a s t - C T  G m b H ,  
E r l a n g e n ,  G e r m a n y ） を 用 い て 、 線 量 分 布 シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン よ り 、 各 組 織 ・ 臓 器 の 臓 器 線 量 の 推 定
を 行 っ た [ 2 5 ] 。  
 I m p a c t M C は 、 P C 上 に 仮 想 の C T 装 置 と 被 写 体
を 設 定 し 、 モ ン テ カ ル ロ シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に 基 づ
い て 被 写 体 の 線 量 分 布 を 推 定 す る ソ フ ト ウ ェ ア で
あ る 。 線 量 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 流 れ は 始 め に 、 被
写 体 の D I C O M 画 像 を ソ フ ト ウ ェ ア に 読 み 込 ま せ
る こ と で 、 被 写 体 の ボ ク セ ル デ ー タ を 取 得 す る 。
次 に 、 C T 装 置 の ジ オ メ ト リ お よ び 撮 影 条 件 等 を
設 定 し て シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 計 算 を 行 う 。 そ し て 、
シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 結 果 と し て 、 各 ボ ク セ ル に 吸
収 線 量 が 与 え ら れ 、 被 写 体 の 線 量 分 布 を 得 る こ と
が で き る 。 ま た こ れ ま で の 研 究 に お い て 、
I m p a c t M C を 用 い て 推 定 し た C T 検 査 に お け る 線
量 は 実 測 値 と よ く 合 っ て い る こ と が 報 告 さ れ て い
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る [ 2 6 ,  2 7 ] 。 I m p a c t M C は 、 他 の 線 量 シ ミ ュ レ ー シ
ョ ン ソ フ ト ウ ェ ア に は な い 多 く の 利 点 を 有 し て い
る 。 I m p a c t M C で は 、 D I C O M 画 像 を 用 い て 、 任 意
の 被 写 体 の ボ ク セ ル フ ァ ン ト ム を 容 易 に 作 成 で き 、
ま た 、 実 際 の C T 装 置 に 搭 載 さ れ て い る 機 能 を 設
定 す る こ と が 可 能 で あ る 。 例 え ば 、 任 意 の 投 影 角
度（ 寝 台 位 置 ）に お け る 管 電 流 を 設 定 す る こ と で 、
管 電 流 変 調 使 用 時 に お け る 管 電 流 を 再 現 す る こ と
が 可 能 で あ る 。 ま た 、 ス キ ャ ン 開 始 と 終 了 時 の コ
リ メ ー タ の 開 閉 制 御 を 行 う こ と も 可 能 で あ る 。 さ
ら に 、 C T 装 置 だ け で な く 、 一 般 撮 影 装 置 や C - ア
ー ム 装 置 を 用 い た 線 量 評 価 も 可 能 で あ る 。 図 5 に
I m p a c t M C で 入 力 す る デ ー タ と パ ラ メ ー タ 、 出 力






図 5  I m p a c t M C で 入 力 す る 各 種 パ ラ メ ー タ と デ
ー タ 入 力 か ら 出 力 ま で の ソ フ ト ウ ェ ア の 概 要 。 被
写 体 や C T 値 と 密 度 に 関 す る デ ー タ と C T 装 置 の
基 礎 特 性 や 撮 影 条 件 、 モ ン テ カ ル ロ シ ミ ュ レ ー シ
ョ ン を 行 う た め に 必 要 な パ ラ メ ー タ を 入 力 す る 。  
 
 本 研 究 で は 、 被 写 体 と し て 、 成 人 体 型 を 模 擬 し
た 人 体 フ ァ ン ト ム ( T H R A 1 : 京 都 科 学 、京 都 、日 本 ）
を 用 い た 。 こ の フ ァ ン ト ム は 、 日 本 人 の 成 人 の 標
準 体 型 （ 1 6 4  c m 、 5 4  k g ） を 表 し て お り 、 診 断 用
お よ び 治 療 用 X 線 エ ネ ル ギ ー 領 域 の 光 子 減 弱 特 性
に 関 し て 、 生 体 軟 組 織 、 肺 組 織 、 骨 組 織 と そ れ ぞ
れ 等 価 な 物 質 で あ る T o u g h  W a t e r  W E - 2 1 1 、 T o u g h  
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L u n g  L P - 4 3 0 、 T o u g h  B o n e  B E - 3 0 3 か ら 構 成 さ れ
て い る 。 こ の 人 体 フ ァ ン ト ム を C T 装 置 で 撮 影 し 、
得 ら れ た C T 画 像 上 で 、 人 体 フ ァ ン ト ム の 各 組
織 ・ 臓 器 位 置 に 対 応 す る 位 置 に 1 0 × 1 0 ピ ク セ ル の
関 心 領 域 （ R O I ） を 2 7 7 カ 所 に 設 定 し た 。 こ の R O I
の 設 置 位 置 は 、 国 際 放 射 線 防 護 委 員 会 の 2 0 0 7 年
勧 告 ( I C R P  P u b l i c a t i o n  1 0 3 ) で 、 実 効 線 量 評 価 に
必 要 な 組 織 加 重 係 数 が 与 え ら れ て い る 組 織 ・ 臓 器
で あ り 、 各 組 織 ・ 臓 器 と 組 織 加 重 係 数 の 内 訳 を 表
1 に 示 す 。  
フ ァ ン ト ム の C T 画 像 を I m p a c t M C に 読 み 込 ま
せ る こ と で 、 ボ ク セ ル フ ァ ン ト ム を 作 成 す る こ と
が で き る が 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 計 算 を 行 う に は 、
各 ボ ク セ ル の C T 値 を 密 度 に 変 換 す る 、 C T 値 - 密
度 変 換 表 が 必 要 で あ る 。 そ こ で 本 研 究 で は 、 密 度
既 知 の 軟 組 織 、 肺 組 織 、 骨 組 織 な ど が 入 っ た 電 子
密 度 フ ァ ン ト ム （ M o d e l  0 6 2 A ;  C I R S  I n c . ,  U S A ）
を C T 装 置 で 撮 影 し 、 得 ら れ た 画 像 を 用 い て 各 物
質 の C T 値 を 測 定 し て 、 C T 値 - 密 度 変 換 表 を 作 成
し 、 こ の 表 に 基 づ い て 、 人 体 フ ァ ン ト ム 画 像 の 各
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ボ ク セ ル の C T 値 を 密 度 に 変 換 し た 。 ま た 人 体 フ
ァ ン ト ム は 、 軟 組 織 、 肺 組 織 、 骨 組 織 で 構 成 さ れ
て い る た め 、 人 体 フ ァ ン ト ム の 各 C T 値 に 対 応 す
る 材 質 は 、 - 9 0 0 H U 以 下 を 空 気 、 - 8 9 9 H U か ら
- 1 0 0 H U を 肺 、 - 9 9 H U か ら 1 0 0 H U を 軟 部 組 織 、
1 0 1 H U か ら 3 0 0 0 H U を 骨 と し た 。  
 
表 1  I C R P  1 0 3 に よ る 各 組 織 ・ 臓 器 の 組 織 加 重 係




 本 研 究 で は 、 A l 板 を 用 い て 半 価 層 ( h a l f  v a l u e  
l a y e r : H V L ) を 測 定 し 、 こ の 半 価 層 の 値 と T u c k e r
ら [ 2 8 ] の s e m i - e m p i r i c a l  m o d e l を 用 い て X 線 ス ペ
ク ト ル を 推 定 し た 。 ま た 、 b o w t i e フ ィ ル タ の 形 状
つ い て は 、 C T 製 造 メ ー カ か ら 提 供 さ れ た 。  
C T 位 置 決 め 撮 影 で は 、 X 線 管 球 を 0 ° ま た は
9 0 ° の 位 置 に 固 定 し 、 そ れ ぞ れ
A n t e r i o r - P o s t e r i o r ( A P ) 方 向 お よ び L a t e r a l ( L A T )
方 向 に X 線 を 照 射 し て 、 位 置 決 め 画 像 を 得 る 。 ２
方 向 の 位 置 決 め 撮 影 時 の 代 表 的 な 撮 影 条 件 を 表 ２
に 示 す 。 管 電 圧 、 ビ ー ム 幅 、 テ ー ブ ル 移 動 速 度 に
つ い て は 、 A P 方 向 と L A T 方 向 で 同 じ で あ る が 、
A P 方 向 の 管 電 流 は 3 0  m A で あ る の に 対 し て 、L A T
方 向 で は 5 0  m A で あ る 。 こ れ は 体 幹 部 の 形 状 が 円
形 で は な く 、 楕 円 形 と な っ て い る た め で 、 L A T 方
向 の 体 厚 が A P 方 向 と 比 較 し て 厚 い た め 、 画 質 を
担 保 す る た め に 管 電 流 が 高 く 設 定 さ れ て い る 。 ま
た 、 撮 影 範 囲 に つ い て は 、 人 体 フ ァ ン ト ム の 頭 部
（ 2 6 0  m m ）、 胸 部 （ 3 8 5  m m ）、 腹 部 － 骨 盤 部 （ 4 3 5  
m m ） 領 域 に 設 定 し た （ 図  6 ）。  
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表 2  C T 位 置 決 め 撮 影 に 用 い た 撮 影 条 件 。 A P 方
向 と L A T 方 向 で は 管 電 流 が そ れ ぞ れ 3 0  m A 、 5 0  
m A と な り 異 な っ て い る 。  
 
 
C T 装 置 の 特 性 、 ジ オ メ ト リ 、 撮 影 条 件 等 を
I m p a c t M C に 入 力 し 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 計 算 を 行
っ た 。 そ し て 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 得 ら れ た
線 量 分 布 画 像 上 に 2 7 7 カ 所 の R O I を 設 定 し て R O I
内 の 平 均 の 吸 収 線 量 を 計 算 し 、 さ ら に 、 組 織 ・ 臓
器 ご と の 平 均 線 量 を 求 め る こ と で 、 各 組 織 ・ 臓 器
の 臓 器 線 量 を 評 価 し た [ 2 6 ] 。 ま た 、 実 効 線 量 は 、






図 6  線 量 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン で 設 定 し た C T 位 置
決 め 撮 影 の 頭 部 、 胸 部 お よ び 腹 部 － 骨 盤 部 の 撮 影
範 囲 。  
 
3 . 4  H V L 及 び C T D I 測 定 の 測 定 方 法 と 線 量 シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン の 精 度  
 X 線 の 線 質 を 評 価 す る た め に 、 A l 板 を 用 い て 半
価 層 測 定 を 行 っ た 。 半 価 層 測 定 に は 、 ペ ン シ ル 型
電 離 箱 線 量 計 （ m o d e l  1 0 X 6 - 6 ,  R a d c a l  C o r p o r a t i o n ,  
C a l i f o r n i a ,  U S A ） に 線 量 読 取 装 置 （ m o d e l  2 1 8 6 ,  
R a d c a l  C o r p o r a t i o n ,  C a l i f o r n i a ,  U S A ） を 接 続 し
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た 測 定 器 を 用 い た 。 最 初 に 、 電 離 箱 線 量 計 を C T
ガ ン ト リ の ア イ ソ セ ン タ ー に 設 置 し 、 X 線 管 球 を
1 8 0 ° の 位 置 に 固 定 し て 、 X 線 を 照 射 し 、 線 量 を 測
定 し た 。 次 に 、 X 線 管 球 と 電 離 箱 線 量 計 の 間 の 位
置（ 実 際 は 、ガ ン ト リ の 下 部 ）に A l 板 を 設 置 し て 、
線 量 を 測 定 し た 。 A l 板 を 積 み 重 ね て 、 各 A l 厚 に
対 す る 線 量 を 測 定 し 、 A l 板 を 設 置 し て い な い 状 態
で 測 定 し た 線 量 と の 相 対 値 を 計 算 し 、 H V L を 求 め
た [ 3 0 ] 。  
C T D I の 測 定 に は 、直 径 3 2 c m の C T D I フ ァ ン ト
ム と 1 0  c m の ペ ン シ ル 型 電 離 箱 線 量 計 （ m o d e l  
1 0 X 6 - 3 C T ,  R a d c a l  C o r p o r a t i o n ,  C a l i f o r n i a ,  U S A ）
に 線 量 読 取 装 置 （ m o d e l  2 1 8 6 ,  R a d c a l  C o r p o r a t i o n ,  
C a l i f o r n i a ,  U S A ） を 接 続 し た 測 定 器 を 用 い た 。
C T D I フ ァ ン ト ム を 寝 台 上 に 設 置 し 、 フ ァ ン ト ム
中 心 が ア イ ソ セ ン タ ー と な る よ う に 調 整 し 、 フ ァ
ン ト ム の 中 心 お よ び 表 面 か ら 1 c m 深 の 0 ° , 9 0 ° ,  
1 8 0 ° ,  2 7 0 ° の 位 置 に 電 離 箱 線 量 計 を 設 置 し て 、
C T D I c 、 C T D I p を 測 定 し た 。 C T D I c と C T D I p か ら
C T D I v o l ,  S P R を （ 5 ） 式 よ り 算 出 し た 。 尚 、 C T D I v o l ,  
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S P R は C T 位 置 決 め 撮 影 の 線 量 指 標 と 定 義 さ れ て い
る 。ス キ ャ ン モ ー ド は s e q u e n t i a l  m o d e と し 、C T D I
測 定 に 使 用 し た 撮 影 条 件 を 表 3 に 示 す 。 C T 装 置
に A g フ ィ ル タ を 装 着 し て 行 っ た 測 定 で は 、 従 来
の C u フ ィ ル タ を 用 い た 場 合 よ り も 、 被 写 体 に 照
射 さ れ る X 線 が 減 少 す る た め 、 光 子 数 が 少 な い こ
と に 起 因 す る 統 計 誤 差 が 少 な る よ う 、 管 電 流 は
1 0 0  m A に 設 定 し た 。ま た 、一 般 的 に C T ユ ー ザ は 、
X 線 照 射 の 開 始 角 度 を 指 定 す る こ と が で き な い た
め 、 特 に C T D I p の 測 定 に お い て 、 X 線 照 射 の 開 始
角 度 に 依 存 し て 、 線 量 測 定 値 が ば ら つ く こ と が 知
ら れ て い る 。 そ こ で X 線 管 球 の 回 転 速 度 を 1 秒 、
次 の X 線 照 射 ま で の 休 止 時 間 を 0 . 1 秒 に 設 定 し た
場 合 、 次 の X 線 照 射 開 始 角 度 を 3 6 ° ず ら す こ と が
で き る た め 、 複 数 回 X 線 を 照 射 す る こ と で 、 X 線
照 射 開 始 角 度 に よ る 線 量 の ば ら つ き を 抑 え る こ と
が で き る と 考 え ら れ る 。 本 研 究 で は 上 記 の 管 球 回
転 速 度 、 休 止 時 間 を 設 定 し て 、 X 線 照 射 を 1 0 回 行
い 、 そ の 平 均 値 を 照 射 回 数 で 割 る こ と で 、 C T D I p
の 測 定 値 と し た 。  
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表 3   C T D I 測 定 で 用 い た 撮 影 条 件 。A g フ ィ ル タ
で は 光 子 数 が 少 な い こ と に 起 因 す る 統 計 誤 差 を 考
慮 し 、 管 電 流 を 3 0 0  m A に 設 定 し た 。  
 
 
 次 に 、 3 2  c m  C T D I フ ァ ン ト ム の C T 画 像 を
I m p a c t M C に 入 力 し て ボ ク セ ル フ ァ ン ト ム を 作 成
し 、 ま た 、 C T D I 測 定 時 に 使 用 し た 、 表 ３ の 撮 影
条 件 を I m p a c t M C に 入 力 し て 、 線 量 シ ミ ュ レ ー シ
ョ ン を 行 っ た 。 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン よ り 得 ら れ た 線
量 分 布 画 像 上 で 、 電 離 箱 線 量 計 の 設 置 箇 所 に 相 当
す る 位 置 に 、 直 径 1 c m の 円 形 の R O I を 設 置 し 、 各
R O I 内 の 平 均 空 気 吸 収 線 量 を 求 め 、C T D I c 、C T D I p 、
C T D I v o l ,  S P R を 算 出 し た 。 最 後 に 、 線 量 シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン の 結 果 を 、 実 測 値 と 比 較 す る た め に 、 ( 5 )
式 に 従 っ て r e l a t i v e  d i f f e r e n c e s  ( R D ) を 算 出 し た 。 
   CTDI Phantom 
Filter material  Cu Ag 
Tube voltage (kV) 120 120 
Tube current (mA) 200 300 
Collimation width (mm) 0.5 × 4 0.5 × 4 





𝑅𝑅𝐷𝐷 (%) =  𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
∙ 100.  ・・・（ ５ ） 
 
3 . 5  各 被 写 体 サ イ ズ に 対 す る C T 位 置 決 め 撮 影 時
の 被 ば く 線 量 の 推 定 方 法  
 C T 検 査 時 の 線 量 は 被 写 体 サ イ ズ に よ っ て 、 異
な る こ と が 報 告 さ れ て お り 、 そ れ を 表 し た 線 量 指
標 と し て S i z e  S p e c i f i c  D o s e  E s t i m a t e （ S S D E ） が
米 国 医 学 物 理 学 会 ( A A P M ) に よ っ て 提 唱 さ れ て い
る ( A A P M  R e p o r t  2 0 4 ) 。 こ の S S D E は 、 C T D I v o l
に 被 写 体 サ イ ズ に 依 存 し た 係 数 を 乗 じ る こ と に よ
っ て 求 め る こ と が で き る 。 し か し 、 C T 位 置 決 め
撮 影 に お い て 、 被 写 体 サ イ ズ に よ っ て ど の 程 度 線
量 が 異 な る か 知 ら れ て い な い 。 そ こ で 、 本 研 究 で
は 、 異 な る 被 写 体 サ イ ズ に 対 す る C T 位 置 決 め 撮
影 時 の 被 ば く 線 量 を 評 価 し た 。C T 装 置 は A q u i l i o n  
O N E  V i S I O N （ キ ヤ ノ ン メ デ ィ カ ル シ ス テ ム ズ 株
式 会 社 ， 栃 木 ， 日 本 ） と し 、 装 置 特 性 や ジ オ メ ト
リ に つ い て は 3 . 3 節 に 述 べ た 方 法 を 用 い て デ ー タ
を 取 得 し た 。 た だ し 、 b o w t i e フ ィ ル タ の 形 状 に つ
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い て は T u r n e r 等 [ 3 1 ] の 方 法 に 基 づ い て 推 定 し た 。
最 初 に 、電 離 箱 線 量 計 を ア イ ソ セ ン タ ー に 設 置 し 、
X 線 管 球 を 9 0 ° 位 置 に 固 定 し て X 線 を 照 射 し 、 線
量 を 測 定 し た 。 次 に 、 電 離 箱 線 量 計 を ア イ ソ セ ン
タ ー か ら フ ァ ン 角 方 向 に 1 c m ず つ 移 動 し 、 各 位 置
で 線 量 を 測 定 し た （ 図 7 ）。 そ し て 、 各 位 置 で 測 定
し た 線 量 と ア イ ソ セ ン タ ー で 測 定 し た 線 量 と の 比
率 を 求 め 、 b o w t i e フ ィ ル タ の 形 状 を 推 定 し た （ 図
8 ）。  
 
 
図 7  b o w t i e フ ィ ル タ 形 状 推 定 の た め の 線 量 測
定 の ジ オ メ ト リ [ 2 2 よ り 引 用 ] 。 線 量 計 を ア イ ソ セ
ン タ ー か ら 上 方 向 に 移 動 し 、 各 位 置 で の 線 量 を 測





図 8  測 定 さ れ た フ ァ ン 角 方 向 の 線 量 比 。
b o w t i e フ ィ ル タ の 形 状 は 中 心 （ p o s i t i o n  0  c m ） が
薄 く 、 外 側 に な る ほ ど 厚 く な っ て い る 。  
 
線 量 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に 使 用 し た 被 写 体 サ イ ズ
の 分 類 は 世 界 保 健 機 関 ( W H O ) の 基 準 で あ る B o d y  
M a s s  I n d e x （ B M I ） を 用 い た 。 W H O で は 、 B M I
が 1 8 . 5 未 満 の 群 を 、U n d e r w e i g h t 、1 8 . 5 以 上 、2 5 . 0
未 満 の 群 を N o r m a l  w e i g h t 、 2 5 . 0 以 上 、 3 0 未 満 の
群 を  O v e r w e i g h t 、 3 0 以 上 の 群 を O b e s e と 分 類 し
て い る 。 本 研 究 で は 、 各 群 6 人 ( 男 女 比 は 1 : 1 ) の
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被 検 者 C T 画 像 を レ ト ロ ス ペ ク テ ィ ブ に 収 集 し 、
こ の 画 像 を I m p a c t M C に 読 み 込 ま せ て 、 各 被 検 者
の ボ ク セ ル フ ァ ン ト ム を 作 成 し 、 撮 影 条 件 を 設 定
し て 、 線 量 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 っ た 。 次 に 、
I m a g e  J を 用 い て 、C T 画 像 上 で 甲 状 腺 、肺 、食 道 、
乳 房 （ 女 性 の み ）、 肝 臓 、 胃 、 膀 胱 の R O I を 作 成
し 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ り 得 ら れ た 線 量 分 布 画
像 上 に 各 臓 器 の R O I を 設 定 し た 。 そ し て 、 臓 器 ご
と に R O I 内 の 総 ピ ク セ ル 数 と 吸 収 線 量 を 測 定 し 、
( 6 ) 式 に 従 っ て 平 均 吸 収 線 量 を 求 め 、こ れ を 各 臓 器
の 臓 器 線 量 と し た 。  
 
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑔𝑔𝑁𝑁𝐶𝐶 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚 = 𝑛𝑛ℎ𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑣𝑣𝑚𝑚𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠
𝑛𝑛ℎ𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠𝑚𝑚 𝑣𝑣𝑜𝑜 𝑝𝑝𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠 𝑤𝑤𝑠𝑠𝑠𝑠ℎ𝑠𝑠𝑛𝑛 𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅𝑠𝑠
 ・・・（ ６ ） 
 
3 . 6  臓 器 線 量 と 実 効 線 量 の 評 価 方 法 [ 3 2 ]  
 X 線 を 照 射 し た 被 写 体 内 に お い て 、 荷 電 粒 子 平
衡 が 成 立 し て い る と 仮 定 す る と 、 空 気 衝 突 カ ー マ
は 、空 気 吸 収 線 量 に 等 し い と 考 え る こ と が で き る 。
ま た 、 ( 7 ) 式 の よ う に 、 空 気 吸 収 線 量 𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚（ 空 気 衝
突 カ ー マ ） に 空 気 の 質 量 エ ネ ル ギ ー 吸 収 係 数
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(𝜇𝜇𝑠𝑠𝑛𝑛/ 𝜌𝜌) 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚と 各 組 織 ・ 臓 器 の 質 量 エ ネ ル ギ ー 吸 収 係
数 (𝜇𝜇𝑠𝑠𝑛𝑛/ 𝜌𝜌) 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑛𝑛と の 比 を 乗 ず る こ と に よ り 、 各 組 織 ・
臓 器 の 臓 器 線 量 𝐷𝐷𝑣𝑣𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑛𝑛を 評 価 す る こ と が で き る 。  
 
𝐷𝐷𝑣𝑣𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑛𝑛 =  𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚 ∙
(𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒/ 𝜌𝜌) 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒
(𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒/ 𝜌𝜌) 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜
   (mGy)・ ・ ・（ ７ ）  
 
従 っ て 、 本 研 究 で は 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ っ
て 得 ら れ た 空 気 吸 収 線 量 𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣𝑛𝑛に 、 空 気 と 各 組
織 ・ 臓 器 の 質 量 エ ネ ル ギ ー 吸 収 係 数 比 を 乗 ず る こ
と で 、 各 組 織 ・ 臓 器 の 臓 器 線 量 を 評 価 し た 。  
 
𝐷𝐷𝑣𝑣𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑛𝑛 = 𝐷𝐷𝑚𝑚𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑇𝑇𝑃𝑃𝐶𝐶 ∙
(𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒/ 𝜌𝜌) 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑒𝑒
(𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒/ 𝜌𝜌) 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜
 (mGy) ・ ・ ・（ 8 ）  
 
た だ し 、 乳 房 、 骨 表 面 、 赤 色 骨 髄 を 除 く 全 て の 組
織 ・ 臓 器 の 質 量 エ ネ ル ギ ー 吸 収 係 数 は 、 3 0  k e V 以
上 の X 線 エ ネ ル ギ ー 領 域 に お い て 、 生 体 軟 組 織 の
質 量 エ ネ ル ギ ー 吸 収 係 数 と 2 0 % 以 内 で 一 致 し て い
る 。 図 9 a 、 b に 、 診 断 領 域 で 使 用 さ れ る X 線 エ ネ
ル ギ ー に お け る 空 気 と 各 組 織（ 生 体 軟 組 織 、乳 房 、
皮 質 骨 、 赤 色 骨 髄 ） と の 質 量 エ ネ ル ギ ー 吸 収 係 数
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比 を 示 す 。 ま た 、 表 4 に 、 C u お よ び A g フ ィ ル タ
使 用 時 の X 線 実 効 エ ネ ル ギ ー（ C u： 6 0 . 7  k e V 、A g ：
8 4 . 0  k e V ） に お け る 、 空 気 と 各 組 織 （ 生 体 軟 組 織 、
乳 房 、 皮 質 骨 、 赤 色 骨 髄 ） と の 質 量 エ ネ ル ギ ー 吸
収 係 数 比 を 示 す 。 従 っ て 、 本 研 究 で は 、 生 体 軟 組
織 の 質 量 エ ネ ル ギ ー 吸 収 係 数 を 、 乳 房 、 骨 表 面 、
赤 色 骨 髄 を 除 く 全 て の 組 織 ・ 臓 器 の 質 量 エ ネ ル ギ
ー 吸 収 係 数 と し て 使 用 し た 。  
  
表 4  臓 器 線 量 算 出 に 用 い た 空 気 と 各 組 織 ・ 臓 器







図 9 a  空 気 対 す る 各 組 織 ・ 臓 器 の 質 量 エ ネ ル ギ ー
吸 収 係 数 比 の 変 化 。 s o f t  t i s s u e と 他 の 2 つ は 大 き
く 値 が 異 な っ て い る 。  
 
図 9 b  空 気 に 対 す る 骨 の 質 量 エ ネ ル ギ ー 吸 収 係
数 比 の 変 化 。 3 0  k e V を ピ ー ク に 減 少 す る 曲 線 と な
る 。  
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 乳 房 の 臓 器 線 量 𝐷𝐷 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠は 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に よ
り 得 ら れ た 乳 房 位 置 で の 空 気 吸 収 線 量 𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣𝑛𝑛に 、
空 気 と 乳 房 の 質 量 エ ネ ル ギ ー 吸 収 係 数 比 を 乗 じ る
こ と で 算 出 し た 。  
 
𝐷𝐷 𝑎𝑎𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣𝑛𝑛 ∙  
(𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒/ 𝜌𝜌) 𝑏𝑏𝑜𝑜𝑒𝑒𝑜𝑜𝑏𝑏𝑏𝑏
(𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒/ 𝜌𝜌) 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜
 (mGy)   ・・・（ ９ ）  
 
 結 腸 に つ い て は 、 上 行 結 腸 、 横 行 結 腸 、 下 行 結
腸 、 S 状 結 腸 、 直 腸 に お け る 線 量 値 を 平 均 す る こ
と で 、 結 腸 の 臓 器 線 量 と し た 。  
赤 色 骨 髄 に つ い て は 、 線 量 分 布 画 像 上 で 各 骨 の
骨 髄 に 相 当 す る 位 置 に R O I を 設 定 し 、各 R O I 内 の
平 均 空 気 吸 収 線 量 𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠,   𝑠𝑠を 求 め 、 こ の 𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠,   𝑠𝑠に 、
空 気 と 赤 色 骨 髄 の 質 量 エ ネ ル ギ ー 吸 収 係 数 比 と 各
部 位 の 骨 髄 重 量 比  𝑚𝑚 𝑠𝑠を 乗 じ て 合 計 す る こ と で 赤
色 骨 髄 の 臓 器 線 量 を 評 価 し た 。 成 人 の 各 部 位 の 骨
髄 重 量 比 は 、 I C R P  P u b l i c a t i o n  7 0 [ 3 3 ] の 値 を 引 用
し た 。  
𝐷𝐷 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑤𝑤  =  ∑ 𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠,   𝑠𝑠 ∙  𝑚𝑚 𝑠𝑠 ∙𝑠𝑠
(𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒/ 𝜌𝜌) 𝑏𝑏𝑜𝑜𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑚𝑚
(𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒/ 𝜌𝜌) 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜
 (mGy)  ・ ・ ・（ １ ０ ）  
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 骨 表 面 に つ い て は 、F u j i i 等 [ 3 4 ] が 考 案 し た ( 1 1 )
式 に 基 づ い て 骨 表 面 の 臓 器 線 量 を 評 価 し た 。  
 
𝐷𝐷 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑛𝑛𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑜𝑜𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠
= � 𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠,   𝑠𝑠 ∙  𝑀𝑀 𝑠𝑠
𝑠𝑠
� �




(𝜇𝜇𝑠𝑠𝑛𝑛/ 𝜌𝜌) 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
∙
�(𝜇𝜇𝑠𝑠𝑛𝑛/ 𝜌𝜌) 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 +  (𝜇𝜇𝑠𝑠𝑛𝑛/ 𝜌𝜌) 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑛𝑛𝑠𝑠�
2
�      (mGy) 
・ ・ ・（ １ １ ）  
 
た だ し 、本 研 究 で 用 い た C T 画 像 の 分 解 能 は 0 . 8  
m m 程 度 で あ り 、 各 骨 の 骨 表 面 に 相 当 す る 位 置 に
R O I を 設 置 す る こ と が で き な い た め 、 赤 色 骨 髄 の
臓 器 線 量 算 出 に 使 用 し た 各 骨 の 平 均 空 気 吸 収 線 量
𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠,   𝑠𝑠を 代 用 し た 。 M i は 各 骨 の 重 量 比 で 、 I C R P  
P u b l i c a t i o n  7 0 [ 3 3 ] よ り 引 用 し た 。 (𝜇𝜇𝑠𝑠𝑛𝑛/ 𝜌𝜌) 𝑠𝑠𝑣𝑣𝑜𝑜𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠と
(𝜇𝜇𝑠𝑠𝑛𝑛/ 𝜌𝜌) 𝑐𝑐𝑣𝑣𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑣𝑣 𝑎𝑎𝑣𝑣𝑛𝑛𝑠𝑠は 、 そ れ ぞ れ 生 体 軟 組 織 、 皮 質 骨 の
質 量 エ ネ ル ギ ー 吸 収 係 数 で あ る 。  
皮 膚 に つ い て は 線 量 分 布 画 像 上 で 、 ス キ ャ ン 範
囲 内 の 皮 膚 表 面 に 相 当 す る 2 8 カ 所 に R O I を 設 置
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し 、 各 R O I の 平 均 空 気 吸 収 線 量 を 求 め た 。 そ し て
こ の 線 量 値 に 、 空 気 と 生 体 軟 組 織 の 質 量 エ ネ ル ギ
ー 吸 収 係 数 比 を 乗 じ て 、 さ ら に 、 人 体 の 全 体 の 表
面 積 と X 線 が 照 射 さ れ た 体 表 面 積 と の 比 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣を 乗
じ る こ と で 、 皮 膚 の 臓 器 線 量 を 算 出 し た 。  
 
𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛 = 𝐷𝐷𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚 ∙
(𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒/ 𝜌𝜌) 𝑏𝑏𝑜𝑜𝑠𝑠𝑏𝑏 𝑏𝑏𝑎𝑎𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡𝑡𝑒𝑒
(𝜇𝜇𝑒𝑒𝑒𝑒/ 𝜌𝜌) 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑜𝑜
∙ 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑣𝑣 (mGy) ・ ・ ・（ １ ２ ）  
 
人 体 フ ァ ン ト ム の 全 体 表 面 積 は 1 5 0 0 0  c m 2 で あ り 、
フ ァ ン ト ム の 周 囲 長 と 、 頭 部 、 胸 部 、 腹 部 ― 骨 盤
部 の 各 撮 影 プ ロ ト コ ル に お け る 撮 影 範 囲 か ら 、 X
線 が 照 射 さ れ た 体 表 面 積 を 推 定 し 、 頭 部 撮 影 で は
5 7 2  c m 2 、 胸 部 撮 影 で は 1 8 0 8  c m 2 、 腹 部 － 骨 盤 部
撮 影 で は 2 0 4 2  c m 2 で あ っ た 。  
 I C R P  P u b l i c a t i o n  1 0 3 [ 2 9 ] で 定 義 さ れ て い る “ 残
り の 臓 器 ” に つ い て 、 I C R P  P u b l i c a t i o n  1 0 3 で は 、
副 腎 、 胸 郭 外 組 織 、 胆 の う 、 心 臓 、 腎 臓 、 リ ン パ
節 、 筋 肉 、 口 腔 粘 膜 、 膵 臓 、 前 立 腺 （ 男 ）、 小 腸 、
脾 臓 、 胸 腺 、 子 宮 （ 女 ） の 組 織 ・ 臓 器 を 示 し て い
る 。 こ れ ら の 中 で 、 全 身 に 分 布 し て い る リ ン パ 節
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と 筋 肉 に つ い て は 線 量 評 価 が 困 難 で あ る た め 、 残
り の 臓 器 か ら 除 外 し 1 2 臓 器 （ 男 女 で は 1 1 臓 器 ）
の 平 均 線 量 と し た 。  
実 効 線 量 𝐸𝐸  は 、 各 組 織 ・ 臓 器 の 臓 器 線 量 𝐷𝐷𝑛𝑛に
I C R P  P u b l i c a t i o n  1 0 3 で 定 義 さ れ て い る 放 射 線 加
重 係 数 𝑤𝑤𝑆𝑆お よ び 、各 組 織 ・ 臓 器 の 組 織 加 重 係 数 𝑤𝑤𝑛𝑛を
乗 じ て 合 計 す る こ と で 算 出 し た 。  
 
𝐸𝐸 =  ∑ 𝐷𝐷𝑛𝑛 × 𝑤𝑤𝑆𝑆 × 𝑤𝑤𝑛𝑛𝑛𝑛    ・ ・ ・（ １ 3 ）  
 
3 . 7  画 質 評 価 方 法  
 C T 装 置 に A g フ ィ ル タ を 装 着 し た 場 合 と 、 従 来
の C u フ ィ ル タ を 装 着 し た 場 合 で 、 そ れ ぞ れ C T
位 置 決 め 撮 影 を 行 い 、 C T 位 置 決 め 画 像 の 画 質 を
評 価 し た 。 成 人 体 型 を 模 擬 し た 撮 影 用 人 体 フ ァ ン
ト ム で あ る C T U - 4 1 （ 京 都 科 学 、 京 都 、 日 本 ） を
C T 装 置 の 寝 台 に 載 せ 、 表 2 の 撮 影 条 件 で 、 頭 部 、
胸 部 、 腹 部 － 骨 盤 部 の C T 位 置 決 め 撮 影 を 行 っ た 。
C T 位 置 決 め 撮 影 は 0 ° 方 向 （ A P 方 向 ） と 9 0 ° 方
向 （ L A T 方 向 ） の 2 方 向 と し た 。 画 質 評 価 ポ イ ン
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ト と し て 、 A A P M の C T  s c a n  P r o t o c o l ［ 3 5 - 3 7 ］ に
記 載 さ れ て い る 、 本 ス キ ャ ン の 撮 影 開 始 位 置 と 終
了 位 置 の 解 剖 学 的 ラ ン ド マ ー ク を 画 質 評 価 の 対 象
箇 所 と し た 。 頭 部 で は 頭 蓋 骨 と 頸 椎 、 胸 部 で は 上
肺 野 と 第 1 2 胸 椎 、 腹 部 － 骨 盤 部 で は 肝 臓 の 上 縁
と 腸 骨 を 解 剖 学 的 ラ ン ド マ ー ク と し 、 2 0 × 2 0 ピ ク
セ ル の R O I を 図 1 0 の よ う に 設 定 し 、 各 設 定 位 置
で 画 像 ノ イ ズ 、 コ ン ト ラ ス ト を 測 定 し た 。 視 覚 評
価 は C u フ ィ ル タ お よ び A g フ ィ ル タ を 用 い て 撮 影
さ れ た 3 部 位 、 2 方 向 の C T 位 置 決 め 画 像 に 対 し
て 、 解 剖 学 的 ラ ン ド マ ー ク の 検 出 に 差 が あ る か 、
ま た 、 C T 撮 影 を 行 う 上 で 撮 影 範 囲 設 定 に 影 響 が
な い か を 4 名 の 診 療 放 射 線 技 師 （ 経 験 年 数 1 0 年




図 1 0  A P 方 向 と L A T 方 向 の 画 質 評 価 R O I 設 定 位
置 （ 〇 部 ）： 頭 部  ( a ,  b ) 、 胸 部  ( c ,  d ) 、 腹 部 － 骨
盤 部 ( e ,  f )  
 
3 . 8  水 等 価 厚 の 評 価 方 法  
 C T 検 査 に お け る C T - A E C 使 用 時 の 管 電 流 は 、
C T 位 置 決 め 撮 影 時 の X 線 透 過 デ ー タ か ら 計 算 さ
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れ る 被 写 体 の 水 等 価 厚 に 基 づ い て 決 定 さ れ る 。 こ
の 水 等 価 厚 （ 被 写 体 厚 ） が 過 大 ま た は 過 小 評 価 さ
れ た 場 合 、 被 写 体 厚 を 反 映 し た 管 電 流 値 が 設 定 さ
れ な い こ と で 、 本 ス キ ャ ン に お い て 、 目 標 と す る
ノ イ ズ レ ベ ル の 画 像 が 得 ら れ な い 可 能 性 が あ り 、
ま た 、 必 要 以 上 の 線 量 を 患 者 に 与 え る 可 能 性 が あ
る 。 従 っ て 、 b o w t i e フ ィ ル タ の 材 質 を 変 え た 場 合
で も 、 X 線 透 過 デ ー タ か ら 推 定 さ れ る 被 写 体 の 水
等 価 厚 が 変 化 し て い な い か ど う か 確 認 す る 必 要 が
あ る 。  
 本 研 究 で は 、 C T 装 置 に C u フ ィ ル タ を 装 着 し た
場 合 と A g フ ィ ル タ を 装 着 し た 場 合 で 、そ れ ぞ れ 、
頭 部 、 胸 部 、 腹 部 － 骨 盤 部 の 撮 影 プ ロ ト コ ル で A P
方 向 の C T 位 置 決 め 撮 影 を 行 い 、 X 線 透 過 デ ー タ
か ら 計 算 さ れ た 被 写 体 の 水 等 価 厚 を C T 装 置 の ロ
グ デ ー タ か ら 取 得 し 、 両 者 の 場 合 に お い て 、 水 等




第 4 章  C T 位 置 決 め 撮 影 の 被 ば く 線 量 評 価  
4 . 1  H V L 及 び C T D I の 測 定 結 果 と 線 量 シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン の 精 度 の 検 証  
 C T 装 置 の X 線 の 線 質 に つ い て 、 ア イ ソ セ ン タ
ー で 測 定 し た H V L は 、 C u フ ィ ル タ 使 用 時 で 9 . 7  
m m A l 、A g フ ィ ル タ 使 用 時 で 1 3 . 4  m m A l で あ っ た 。
A g フ ィ ル タ 使 用 時 の 方 が 、 C u フ ィ ル タ 使 用 時 よ
り も H V L は 厚 く 、 A g フ ィ ル タ 使 用 時 に お い て 、
低 エ ネ ル ギ ー 成 分 の X 線 が 減 少 し 、 線 質 が よ り 硬
化 し て い る と 考 え ら れ た 。 従 っ て 、 C T 位 置 決 め
撮 影 に お い て A g フ ィ ル タ を 使 用 す る こ と で 、 従
来 ( C u フ ィ ル タ 使 用 時 ) よ り も 被 ば く 線 量 を 低 減
で き る と 考 え ら れ た  
 表 5 に C T D I v o l ,  S P R の 測 定 値 と シ ミ ュ レ ー シ ョ
ン 値 を 示 す 。 C u 及 び A g フ ィ ル タ を 使 用 し た 、 A P
方 向 の C T 位 置 決 め 撮 影 時 の C T D I v o l ,  S P R は 、0 . 0 9 8  
m G y （ C u ）、 0 . 0 2 5  m G y （ A g ） で あ っ た 。 ま た 、
L A T 方 向 の C T 位 置 決 め 撮 影 時 の C T D I v o l ,  S P R は 、
0 . 1 6 3  m G y （ C u ）、 0 . 0 4 2  m G y （ A g ） で あ っ た 。 A P
撮 影 時 の 管 電 流 は 3 0 m A で 、 L A T 撮 影 時 の 管 電 流
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は 5 0  m A で 、 管 電 流 の 比 ( L A T / A P ) は 、 1 . 6 7 で あ
り 、 こ の 比 は C T D I v o l ,  S P R の 比 ( L A T / A P ) と ほ ぼ 一
致 し て お り 、 C T D I v o l ,  S P R は 、 管 電 流 に 比 例 し て い
る こ と が 分 か る 。 そ し て 、 A g フ ィ ル タ 使 用 時 に お
け る A P 撮 影 時 の 実 測 C T D I v o l ,  S P R  は 0 . 0 2 5  m G y
で 、 C u フ ィ ル タ 使 用 時 の 値 は 0 . 0 9 8  m G y で あ っ
た 。 こ の 結 果 か ら 、 A g フ ィ ル タ を 用 い た 位 置 決 め
撮 影 時 の 線 量 は 、 従 来 の C u フ ィ ル タ 使 用 時 と 比
べ て 、 約 7 4 % 低 減 さ れ て い る こ と が 分 か っ た 。 こ
の 理 由 は 、 上 述 の 通 り 、 A g フ ィ ル タ 使 用 時 に お い
て 、 低 エ ネ ル ギ ー 成 分 の X 線 が 減 少 し て い る こ と
が 要 因 と 考 え ら れ る 。  
 実 測 値 と シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 値 を 比 較 す る と 、 C u
フ ィ ル タ 使 用 時 に お け る A P 撮 影 時 の C T D I v o l ,  S P R
に つ い て 、 実 測 値 は 0 . 0 9 8  m G y 、 シ ミ ュ レ ー シ ョ
ン 値 は 0 . 0 9 7  m G y で 、相 対 誤 差 は - 1 . 0 % で あ っ た 。
A g フ ィ ル タ 使 用 時 に お け る A P 撮 影 時 の C T D I v o l ,  
S P R は 、 実 測 値 お よ び シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 値 と も に
0 . 0 2 5  m G y で あ っ た 。 ま た 、 C u フ ィ ル タ 使 用 時 に
お け る L A T 撮 影 時 の C T D I v o l ,  S P R に つ い て 、 実 測
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値 と シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 値 の 相 対 誤 差 は - 0 . 6 % 、 A g
フ ィ ル タ 使 用 時 に お け る 相 対 誤 差 は - 2 . 4 % で あ っ
た 。 以 前 の 我 々 の 報 告 [ 2 6 ]  や D e a k ら [ 2 7 ] の 報 告
に よ れ ば 、 C T D I v o l に 関 す る 実 測 値 と シ ミ ュ レ ー
シ ョ ン 値 の 相 対 誤 差 は 、 1 0 % 以 内 に 収 ま っ て い た
こ と か ら 、 本 研 究 に お い て 、 C T 位 置 決 め 撮 影 に
お け る C T D I v o l ,  S P R シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 値 は 、 実 測
値 と よ く 一 致 し て い る と 考 え ら れ 、 シ ミ ュ レ ー シ
ョ ン に よ っ て 求 め た 線 量 値 は 、 信 頼 性 が 担 保 さ れ
て い る こ と が 分 か っ た 。  
 
表 5  C T D I v o l ,  S P R の 実 測 値 と シ ミ ュ レ ー シ ョ ン 値
及 び R D 。 C u 、 A g 共 に 実 測 値 と シ ミ ュ レ ー シ ョ ン




4 . 2  C T 位 決 め 撮 影 に お け る 線 量 評 価  
C u 及 び A g フ ィ ル タ を 用 い た C T 位 置 決 め 撮 影
に お け る A P 撮 影 時 の 線 量 分 布 を 図 1 1 に 、L A T 撮
影 時 の 線 量 分 布 を 図 1 2 に 示 す 。 A P 撮 影 で は 、 被
写 体 （ 人 体 ） の 前 面 か ら X 線 が 入 射 し 、 後 面 へ 透
過 す る 。 そ の た め 、 頭 部 、 胸 部 、 腹 部 ― 骨 盤 部 の
い ず れ の 撮 影 部 位 に お い て も 、 X 線 入 射 表 面 側 の
吸 収 線 量 が 高 く 、 入 射 表 面 か ら 深 く な る ほ ど 、 低
い 線 量 値 を 示 し て お り 、 X 線 入 射 側 の 体 の 前 面 部
の 線 量 は 、射 出 側 に 相 当 す る 後 面 部 の 線 量 よ り も 、
3 倍 程 度 高 か っ た 。 ま た 、 胸 部 の 位 置 決 め 撮 影 で
は 、 乳 腺 の 被 ば く 線 量 を 下 げ る た め に 、 A P 方 向 か
ら で は な く 、 背 面 （ P o s t e r i o r - A n t e r i o r : P A ） 方 向
か ら X 線 を 照 射 す る 場 合 が あ る 。こ の 照 射 方 法 は 、
特 に 、 放 射 線 感 受 性 が 高 い 若 年 者 に お い て 乳 腺 の
臓 器 線 量 を 低 減 す る た め に 有 効 で あ る と 考 え ら れ
る 。 頭 部 で は A P 撮 影 時 の 方 が 、 L A T 撮 影 時 よ り
も X 線 透 過 長 が 長 い た め 、 X 線 入 射 側 と 射 出 側 の
線 量 値 の 比 （ 入 射 側 の 線 量 / 射 出 側 の 線 量 ） は 、
A P 撮 影 時 の 方 が 、 L A T 撮 影 時 よ り も 高 い 値 で あ
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っ た 。 一 方 胸 部 、 お よ び 腹 部 － 骨 盤 部 で は 、 L A T
撮 影 時 の 方 が 、 A P 撮 影 時 よ り も X 線 透 過 長 が 長
い た め 、 入 射 側 と 射 出 側 の 線 量 比 は 、 L A T 撮 影 時
の 方 が 、 A P 撮 影 時 よ り も 高 い 値 で あ っ た 。 表 5
に A P 及 び L A T の C T 位 置 決 め 撮 影 に お け る 臓 器
線 量 、実 効 線 量 を 示 す 。C u フ ィ ル タ を 用 い た 場 合 、
頭 部 の A P 撮 影 で は 、水 晶 体 線 量 が 最 も 高 く 、0 . 4 2  
m G y で あ っ た 。 ま た 、 唾 液 腺 線 量 は 0 . 2 5  m G y 、
脳 線 量 は 0 . 1 4  m G y で あ っ た 。 一 方 、 L A T 撮 影 時
の 水 晶 体 線 量 は 、 0 . 2 7  m G y で 、 唾 液 腺 線 量 は 0 . 4 1  
m G y 、 脳 線 量 は 0 . 3 5  m G y で 、 水 晶 体 の 線 量 は 、
唾 液 腺 や 脳 の 線 量 に 比 べ て 小 さ い こ と が 分 か っ た 。
A P 撮 影 時 と L A T 撮 影 時 で 水 晶 体 の 線 量 が 異 な っ
た 要 因 と し て 、 A P 撮 影 で は 、 水 晶 体 は X 線 入 射
表 面 に 位 置 す る の に 対 し 、 L A T 撮 影 時 の 水 晶 体 の
位 置 は 、 入 射 表 面 か ら 数 c m 程 度 深 部 に 位 置 し て
い る た め と 考 え ら れ る 。 頭 部 撮 影 に お い て 、 X 線
が 直 接 照 射 さ れ な い 撮 影 範 囲 外 と な る 体 幹 部 臓 器
の 臓 器 線 量 は 0 . 0 0 4  m G y 以 下 で 、 撮 影 範 囲 内 に 位
置 す る 臓 器 の 臓 器 線 量 、 例 え ば 、 水 晶 体 の 線 量 よ
55 
 
り も 約 1 / 1 0 0 以 下 で あ っ た 。 胸 部 A P 撮 影 で は 、
甲 状 腺 : 0 . 3 8  m G y 、 胃 : 0 . 2 7  m G y 、 食 道 : 0 . 1 9  m G y 、
乳 房 : 0 . 1 9  m G y で あ っ た 。 特 に 、 甲 状 腺 や 乳 房 は
体 表 面 に 位 置 し て い る た め 、 他 の 臓 器 に 比 べ 、 高
い 線 量 を 示 し て い た と 考 え ら え る 。胸 部 L A T 撮 影
時 の ス キ ャ ン 範 囲 内 の 臓 器 線 量 に つ い て は 、
胃 : 0 . 3 2  m G y 、 甲 状 腺 0 . 2 9  m G y 、 肺 : 0 . 2 1  m G y で
あ っ た 。 L A T 撮 影 に お い て も 各 臓 器 の 位 置 の 違 い
（ 入 射 表 面 か ら の 深 さ ） に よ り 、 線 量 は 異 な る と
考 え ら れ る 。 ま た 、 胸 部 A P 撮 影 に お い て 、 撮 影
範 囲 外 に 位 置 す る 脳 の 臓 器 線 量 は 0 . 0 0 3  m G y で あ
っ た の に 対 し 、 ” そ の 他 の 臓 器 ” の 線 量 は 0 . 1 3 1  
m G y で 、 頭 部 A P 撮 影 時 よ り も 高 い 値 で あ っ た 。
こ れ は 、 ” そ の 他 の 臓 器 ” が 、 主 に 胸 部 か ら 腹 部 ―
骨 盤 部 に 位 置 し て お り 、 胸 部 で は 胸 腺 や 心 臓 が 撮
影 範 囲 に 含 ま れ 、 ま た 、 腹 部 ― 骨 盤 部 の 臓 器 に 対
し て 散 乱 線 が 照 射 さ れ て い た た め と 考 え ら れ る 。
そ し て 、 腹 部 ― 骨 盤 部 A P 撮 影 時 の ス キ ャ ン 範 囲
内 の 臓 器 線 量 に つ い て 、 膀 胱 : 0 . 3 4  m G y 、 胃 : 0 . 2 8  
m G y 、 結 腸 : 0 . 1 7  m G y 、 精 巣 : 0 . 4 3  m G y 、 卵 巣 : 0 . 2 0  
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m G y で あ っ た 。 A P 撮 影 時 の 管 電 流 は 3 0  m A 、 L A T
撮 影 時 の 管 電 流 は 5 0  m A で 、 L A T 撮 影 時 の 方 が 管
電 流 は 1 . 6 7 倍 高 い に も 関 わ ら ず 、 L A T 撮 影 時 の
精 巣 の 臓 器 線 量 は 0 . 0 5 1  m G y で 、 A P 撮 影 時 の 約
1 / 8 の 線 量 で あ っ た 。 精 巣 は 、 恥 骨 近 傍 の 前 面 に
近 い 位 置 に あ り 、 A P 撮 影 時 で は 、 X 線 入 射 表 面 側
に 位 置 す る た め 、 精 巣 の 線 量 は 他 の 臓 器 に 比 べ て
高 い 値 で あ っ た と 考 え ら れ る 。 ま た 、 L A T 撮 影 で
は 、 骨 盤 骨 や 大 腿 骨 に よ っ て X 線 が 吸 収 さ れ る た
め 、 精 巣 の 線 量 は 、 A P 撮 影 時 よ り も 大 幅 に 低 下 し
て い た と 考 え ら れ る 。 実 効 線 量 は 頭 部 、 胸 部 、 腹
部 － 骨 盤 部 撮 影 に お い て 、そ れ ぞ れ 0 . 0 1 4 、0 . 1 4 、
0 . 1 3  m S v で あ っ た 。 頭 部 撮 影 で は 、 胸 部 、 腹 部 －
骨 盤 部 撮 影 よ り も 撮 影 範 囲 が 短 く 、 撮 影 範 囲 内 に
含 ま れ る 組 織 ・ 臓 器 の 組 織 加 重 係 数 が 小 さ い た め 、
頭 部 撮 影 時 の 実 効 線 量 は 、 胸 部 、 腹 部 － 骨 盤 部 撮
影 時 の 約 1 / 1 0 以 下 に な っ た と 考 え ら れ る 。   
S c h m i d t ら [ 1 4 ] は 、他 社 製 の C T 装 置 で C T 位 置
決 め 撮 影 の 線 量 評 価 結 果 報 告 し て お り 、 そ の 臓 器
線 量 、 実 効 線 量 の 値 は 、 本 研 究 で 得 ら れ た 線 量 値
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よ り も 低 い 値 で あ っ た 。 こ れ は 、 X 線 ス ペ ク ト ル
や b o w t i e フ ィ ル タ 形 状 、 装 置 の ジ オ メ ト リ 等 が
C T 装 置 に よ っ て 異 な る こ と 、 ま た 、 S c h m i d t ら が
使 用 し た 撮 影 条 件 （ 管 電 流 や ビ ー ム 幅 等 ） は 、 本
研 究 と 異 な る こ と に よ る と 考 え ら れ た 。  
次 に 、 C T 位 置 決 め 撮 影 時 の 線 量 を 、 文 献 で 報
告 さ れ て い る 本 ス キ ャ ン 撮 影 時 の 線 量 と 比 較 し た 。
成 人 の C T 検 査 に お け る 実 効 線 量 を 表 7 に 示 す 。
今 回 調 査 し た 文 献 [ 1 0 ,  3 2 ,  3 8 - 4 0 ] で は 、 頭 部 C T
の 平 均 実 効 線 量 は 、 1 . 2 か ら 2 . 8  m S v と 報 告 さ れ
て お り 、 文 献 の 間 で 平 均 す る と 約 1 . 8  m S v で あ っ
た 。 一 方 、 A q u i l i o n  P r e c i s i o n に 標 準 搭 載 さ れ て
い る C u フ ィ ル タ を 用 い た C T 位 置 決 め 撮 影 の 実 効
線 量 は 、 A P 撮 影 時 で 0 . 0 1 4  m S v 、 L A T 撮 影 時 で
0 . 0 2 4  m S v で あ っ た 。 従 っ て 、 ２ 方 向 ( A P + L A T )
で 撮 影 し た 場 合 の 実 効 線 量 は 0 . 0 3 8  m S v と な り 、
こ の 値 は 本 ス キ ャ ン に 比 べ る と 約 1 / 5 0 で あ っ た 。
ま た 表 ７ の 胸 部 C T ス キ ャ ン 時 の 実 効 線 量 は 、 文
献 の 間 で 平 均 す る と 8 . 1  m S v で 、 C T 位 置 決 め 撮
影 の 実 効 線 量 は A P 撮 影 で 0 . 1 4  m S v 、 L A T 撮 影 で
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0 . 1 4  m S v 、 2 方 向 撮 影 で 0 . 2 8  m S v で あ っ た 。 2 方
向 撮 影 時 の 実 効 線 量 は 、 本 ス キ ャ ン 時 の 約 1 / 3 0  
で あ っ た 。 同 様 に 表 ７ の 腹 部 － 骨 盤 部 C T ス キ ャ
ン 時 の 実 効 線 量 は 、 文 献 の 間 で 平 均 す る と 1 3 . 0  
m S v で 、 C T 位 置 決 め 撮 影 の 実 効 線 量 は A P 撮 影 で
0 . 1 3  m S v 、L A T 撮 影 で 0 . 1 3  m S v 、2 方 向 撮 影 で 0 . 2 6  
m S v で あ っ た 。 2 方 向 撮 影 時 の 実 効 線 量 は 、 本 ス
キ ャ ン 時 の 約 1 / 5 0 で あ っ た 。 従 っ て 各 撮 影 部 位
に お い て 、 通 常 の C T 検 査 （ C T 位 置 決 め 撮 影 ＋ 本
ス キ ャ ン ） に お け る C T 位 置 決 め 撮 影 の 被 ば く 線
量 （ 実 効 線 量 ） の 占 め る 割 合 は 約 1 / 3 0 ～ 1 / 5 0 で
あ る た め 、 通 常 の C T 検 査 に お い て は 、 C T 位 置 決
め 撮 影 時 の 線 量 は 無 視 で き る ほ ど 小 さ い 値 で あ る 。
し か し 、 C T 位 置 決 め 画 像 自 体 は 、 医 師 に よ る 読
影 診 断 結 果 に 寄 与 し な い た め 、「 合 理 的 に 達 成 可 能
な 限 り 低 く ( a s  l o w  a s  r e a s o n a b l y  a c h i e v a b l e :  
A L A R A ) 」 の 原 則 に 従 い 、 C T 位 置 決 め 撮 影 に お け
る 線 量 の 最 適 化 が 必 要 で あ る 。 ま た 、 逐 次 近 似 再
構 成 の 普 及 に よ り 、 近 年 で は 、 本 ス キ ャ ン の 線 量
を 低 減 し た C T 検 査 が 可 能 と な り 、 特 に 、 肺 が ん
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C T 検 診 や 心 臓 C T に お い て 、 今 後 、 よ り 多 く の 施
設 に お い て 低 線 量 で の 撮 影 が 行 わ れ る と 予 測 さ れ
る 。 こ の よ う な 検 査 に お い て も 、 ス キ ャ ン 範 囲 や
撮 影 条 件 の 設 定 の た め に 、 胸 部 領 域 の C T 位 置 決
め 撮 影 が 行 わ れ る た め 、 本 ス キ ャ ン の 線 量 が 低 減
す る と 、C T 検 査 全 体 に お け る C T 位 置 決 め 撮 影 に
伴 う 線 量 の 割 合 が 大 き く な る 。本 研 究 の 結 果 か ら 、
胸 部 の C T 位 置 決 め 撮 影 の 実 効 線 量 は A P 撮 影 の
場 合 、 0 . 1 4  m S v 、 2 方 向 撮 影 （ A P ＋ L A T 撮 影 ） の
場 合 、 0 . 2 8  m S v で 、 本 ス キ ャ ン 時 の 実 効 線 量 の 約
1 / 7 ～ 1 / 3 で あ る 。 特 に 、 肺 が ん C T 検 診 で は 、 基
本 的 に 健 常 者 を 対 象 と し た 検 査 で あ る た め 、 C T
位 置 決 め 撮 影 の 被 ば く 線 量 は 極 力 低 減 す る こ と が
望 ま し い 。  
以 上 の 結 果 か ら 、 C T 装 置 に 標 準 搭 載 さ れ て い
る C u フ ィ ル タ を 用 い て 、 標 準 的 な 撮 影 条 件 に お
け る C T 位 置 決 め 撮 影 時 の 被 検 者 の 被 ば く 線 量 を





図 1 1  各 撮 影 部 位 で の A P 撮 影 に お け る C T 位 置
決 め 撮 影 の 線 量 分 布 ： C u  ( a ,  b ,  a n d  c ) ,  A g  ( d ,  e ,  
a n d  f ) 。 X 線 入 射 側 で は 線 量 が 高 く 、 射 出 側 で は
低 い 。 ま た 、 A g フ ィ ル タ を 用 い た 場 合 は 、 C u フ
ィ ル タ 使 用 時 と 比 較 し て 、 入 射 側 の 線 量 が 低 下 し





図 1 2  各 撮 影 部 位 で の L A T 撮 影 に お け る C T 位 置
決 め 撮 影 の 線 量 分 布 ： C u  ( a ,  b ,  a n d  c ) ，  A g  ( d ,  e ,  
a n d  f ) 。 X 線 入 射 側 で は 線 量 が 高 く 、 射 出 側 で は
低 い 。 ま た 、 A g フ ィ ル タ を 用 い た 場 合 は 、 C u フ
ィ ル タ 使 用 時 と 比 較 し て 、 入 射 側 の 線 量 が 低 下 し
て い る 。  
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表 6  A P お よ び L A T 撮 影 に お け る 臓 器 線 量 と 実
効 線 量 ： ( a )  頭 部 、 ( b )  胸 部 、 ( c ) 腹 部 － 骨 盤 部 。
頭 部 撮 影 で は 、 体 幹 部 は 撮 影 範 囲 外 で あ る こ と か
ら 、 胸 部 、 腹 部 － 骨 盤 部 撮 影 時 よ り も 実 効 線 量 は














表 7  成 人 頭 部 、 胸 部 、 腹 部 － 骨 盤 部 C T 検 査 時
の 実 効 線 量 。 文 献 に よ り C T 装 置 や 撮 影 条 件 が 異
な る た め 、 実 効 線 量 が 異 な っ て い る 。  
 
 
4 . 3  C T 位 置 決 め 撮 影 に お け る A g フ ィ ル タ の 被
ば く 低 減 効 果 に つ い て  
 A g フ ィ ル タ 使 用 時 の C T 位 置 決 め 撮 影 に お け る
被 ば く 線 量 を C u フ ィ ル タ 使 用 時 の 線 量 と 比 較 し
た 。 頭 部 A P 撮 影 に お け る 水 晶 体 線 量 は 、 C u フ ィ
ル タ 使 用 時 で 0 . 4 2  m G y ( 以 下 、 C u フ ィ ル タ 使 用 時
の 線 量 は 単 位 の 後 ろ に ( C u ) と 示 す ) 、 A g フ ィ ル タ
使 用 時 で 0 . 0 9 8  m G y で あ っ た ( 以 下 、 A g フ ィ ル タ
使 用 時 の 線 量 は 単 位 の 後 ろ に ( A g ) と 示 す ) 。 唾 液
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腺 線 量 は 0 . 2 5  m G y  ( C u ) 、 0 . 0 6 3  m G y  ( A g ) で あ っ
た 。頭 部 L A T 撮 影 に お け る 水 晶 体 線 量 は 0 . 3 5  m G y  
( C u ) 、 0 . 0 9 1  m G y  ( A g ) 、 唾 液 腺 線 量 は 0 . 4 1  m G y  
( C u ) 、 0 . 1 0  m G y  ( A g ) で あ っ た 。 胸 部 A P 撮 影 に お
け る 甲 状 腺 線 量 は 0 . 3 8  m G y  ( C u ) 、0 . 0 9  m G y  ( A g ) 、
肺 線 量 は 0 . 1 9  m G y  ( C u ) 、0 . 0 5  m G y  ( A g ) で あ っ た 。
胸 部 L A T 撮 影 に お け る 甲 状 腺 線 量 は 0 . 2 9  m G y  
( C u ) 、0 . 0 7 4  m G y  ( A g ) 、肺 線 量 は 0 . 2 1  m G y  ( C u ) 、
0 . 0 5 7  m G y  ( A g ) で あ っ た 。 腹 部 － 骨 盤 部 A P 撮 影
に お け る 膀 胱 線 量 は 0 . 3 4  m G y  ( C u ) 、 0 . 0 8 6  m G y
（ A g ）、胃 線 量 は 0 . 2 8  m G y  （ C u ）、0 . 0 7 2  m G y  ( A g ）
で あ っ た 。L A T 方 向 の 膀 胱 線 量 は 0 . 0 9 6  m G y  （ C u ）、
0 . 0 3 0  m G y（ A g ）、 胃 線 量 は 0 . 3 9  m G y（ C u ）、 0 . 0 9 1  
m G y（ A g ） で あ っ た 。 実 効 線 量 に つ い て 、 頭 部 A P
撮 影 で 0 . 0 1 4  m S v （ C u ）、 0 . 0 0 4  m S v （ A g ）、 胸 部
A P 撮 影 で 0 . 1 4  m G y （ C u ）、 0 . 0 3 7  m G y （ A g ）、 腹
部 ― 骨 盤 部 A P 撮 影 で 0 . 1 3  m G y（ C u ）、 0 . 0 3 4  m G y
（ A g ） で あ っ た 。  
A g フ ィ ル タ 使 用 時 に お い て 、撮 影 範 囲 内 に 位 置
す る 組 織 ・ 臓 器 の 線 量 は 、 X 線 入 射 表 面 に 近 い 組
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織 ・ 臓 器 ほ ど 高 く 、 ま た 撮 影 範 囲 外 に 位 置 す る 組
織 ・ 臓 器 の 線 量 よ り 高 い 値 を 示 し て お り 、 こ の 結
果 は 、C u フ ィ ル タ 使 用 時 と 同 様 で あ っ た 。し か し 、
A g フ ィ ル タ 使 用 時 と C u フ ィ ル タ 使 用 時 で 撮 影 条
件 は 同 じ で あ っ た に も 関 わ ら ず 、A g フ ィ ル タ 使 用
時 の 各 組 織 ・ 臓 器 の 臓 器 線 量 は 、 C u フ ィ ル タ 使 用
時 の 線 量 と 比 べ て 約 7 4 % 程 度 低 い 値 で あ っ た 。 こ
の こ と は 、 図 1 1 , 1 2 の 線 量 分 布 に お い て 、 A g フ ィ
ル タ 使 用 時 に お け る 入 射 表 面 側 の 線 量 が 、C u フ ィ
ル タ 使 用 時 の 同 じ 位 置 で の 線 量 よ り も 低 い こ と を
確 認 で き る 。 こ れ は 3 . 2 節 で 述 べ た よ う に 、 A g フ
ィ ル タ で は 、C u フ ィ ル タ よ り も 低 エ ネ ル ギ ー 領 域
の X 線 を カ ッ ト し て い る こ と に よ る と 考 え ら れ る 。
従 っ て 、 A g フ ィ ル タ を 用 い た C T 位 置 決 め 撮 影 時
で は 、 被 検 者 が 受 け る 線 量 を 従 来 よ り も 大 幅 に 低
減 で き る こ と が 確 認 で き た 。  
 
4 . 4  画 質 評 価 結 果  
  図 1 3 ～ 1 5 に C u フ ィ ル タ お よ び A g フ ィ ル タ
を 用 い て 、 A P お よ び L A T 方 向 の C T 位 置 決 め 撮
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影 を 行 っ て 得 ら れ た 撮 影 用 人 体 フ ァ ン ト ム の 頭 部 、
胸 部 、 腹 部 － 骨 盤 部 の 画 像 を 示 す 。 ま た 、 表 8 に
各 撮 影 部 位 で の 画 像 コ ン ト ラ ス ト と 画 像 ノ イ ズ の
測 定 結 果 を 示 す 。 C u フ ィ ル タ を 用 い た A P 撮 影 で
得 ら れ た 画 像 に 関 し て 、 頭 蓋 骨 位 置 で の 画 像 コ ン
ト ラ ス ト は 8 4 . 5 、 L A T 撮 影 で 得 ら れ た 画 像 で は
7 4 . 4 で あ っ た 。 同 様 に 、 A g フ ィ ル タ を 用 い た A P
撮 影 で 得 ら れ た 画 像 に 関 し て 、 同 じ 頭 蓋 骨 位 置 で
の 画 像 コ ン ト ラ ス ト は 7 9 . 5 、L A T 撮 影 で 得 ら れ た
画 像 で は 7 4 . 4 で あ っ た 。 A g フ ィ ル タ を 用 い て 撮
影 さ れ た 画 像 の コ ン ト ラ ス ト は 、C u フ ィ ル タ を 用
い て 撮 影 さ れ た 画 像 よ り も 、 約 4 . 6 ～ 5 . 9 ％ 低 い 値
で あ っ た 。 し か し 、 頭 蓋 骨 以 外 の 解 剖 学 的 ラ ン ド
マ ー ク （ 解 析 対 象 位 置 ） に お い て 、 A g フ ィ ル タ を
用 い て 撮 影 さ れ た 画 像 の コ ン ト ラ ス ト は 、C u フ ィ
ル タ を 用 い て 撮 影 さ れ た 画 像 と 比 べ て 約 - 1 . 8 ～
1 . 3 ％ で あ り 、両 者 の 画 像 コ ン ト ラ ス ト は 同 程 度 で
あ っ た 。 一 方 、 画 像 ノ イ ズ に つ い て 、 C u フ ィ ル タ
を 用 い た 胸 部 A P 撮 影 で 得 ら れ た 画 像 に 関 し て 、
肺 の 位 置 で の 画 像 ノ イ ズ は 5 . 7 、 A g フ ィ ル タ を 用
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い て 撮 影 さ れ た 画 像 で は 6 . 1 で 、 両 者 の 画 像 ノ イ
ズ は 同 程 度 で あ っ た 。 し か し 、 肺 以 外 の 解 析 対 象
位 置 で は 、A g フ ィ ル タ を 用 い て 撮 影 さ れ た 画 像 の
画 像 ノ イ ズ は 、C u フ ィ ル タ を 用 い て 撮 影 さ れ た 画
像 よ り も 2 倍 程 度 大 き か っ た 。 従 っ て 、 A g フ ィ ル
タ を 用 い た C T 位 置 決 め 画 像 の 画 像 ノ イ ズ は 、 多
く の 解 析 対 象 位 置 に お い て 、C u フ ィ ル タ を 用 い て
撮 影 さ れ た 画 像 の 画 像 ノ イ ズ よ り も 大 き い が 、 コ
ン ト ラ ス ト に つ い て は 、 頭 蓋 骨 以 外 の 解 析 対 象 位
置 で 、 両 者 は 同 程 度 で あ る こ と が 分 か っ た 。 A g
フ ィ ル タ を 用 い て 撮 影 さ れ た 画 像 の 画 像 ノ イ ズ が 、
C u フ ィ ル タ を 用 い た 場 合 よ り も 大 き か っ た 原 因
は 、 A g フ ィ ル タ で は C u フ ィ ル タ よ り も 低 エ ネ ル
ギ ー 成 分 が カ ッ ト さ れ 、 検 出 器 に 到 達 す る 光 子 数
が 減 少 し た た め と 考 え ら れ る 。 ま た 、 C u フ ィ ル タ
と A g フ ィ ル タ を 用 い て 撮 影 さ れ た 画 像 に お い て 、
頭 蓋 骨 位 置 で の コ ン ト ラ ス ト 差 が 、 他 の 解 析 対 象
位 置 よ り も 大 き か っ た 原 因 と し て 、 頭 蓋 骨 で は 、
他 の 解 析 対 象 位 置 よ り も X 線 の 減 弱 割 合 が 大 き く 、
コ ン ト ラ ス ト に 差 が 出 や す か っ た こ と に よ る と 考
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え ら れ る 。  
 図 1 3 ~ 1 5 の 画 像 か ら 、 A g フ ィ ル タ を 用 い て 撮
影 さ れ た C T 位 置 決 め 画 像 の 方 が 、 C u フ ィ ル タ を
用 い た 場 合 よ り も 、 視 覚 的 に も ざ ら つ き を 感 じ る
画 像 と な っ て い る 。 こ れ は A g フ ィ ル タ を 用 い て
得 ら れ た 画 像 か ら C u フ ィ ル タ を 用 い て 得 ら れ た
画 像 を 差 分 し た 、 サ ブ ト ラ ク シ ョ ン 画 像 上 で も 確
認 で き る 。 胸 部 L A T 撮 影 画 像 で は 肩 部 付 近 で 、 ま
た 、 腹 部 － 骨 盤 部 L A T 撮 影 画 像 で は 、 大 腿 骨 頭 付
近 で ノ イ ズ が 多 い 印 象 を 受 け た 。 し か し 、 診 療 放
射 線 技 師 が C u お よ び A g フ ィ ル タ を 用 い て 撮 影 さ
れ た 画 像 を 観 察 し た と こ ろ 、 頭 部 、 胸 部 、 腹 部 －
骨 盤 部 の 解 剖 学 的 ラ ン ド マ ー ク は 、 す べ て 検 出 で
き て い た た め 、A g フ ィ ル タ を 用 い て 撮 影 さ れ た 画
像 に お い て も 、 C T 撮 影 範 囲 の 設 定 に は 影 響 が な
い と 言 え る 。A g フ ィ ル タ を 用 い て 撮 影 さ れ た 画 像
の ノ イ ズ を 低 減 す る 方 法 と し て は 、 管 電 流 を 増 加
さ せ る 方 法 が 考 え ら れ る が 、 被 ば く 線 量 が 増 加 す
る た め 得 策 と は 言 え な い 。 ま た 、 平 滑 化 フ ィ ル タ
リ ン グ 処 理 を 行 う こ と で 画 像 ノ イ ズ を 低 減 で き る
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と 考 え ら れ る が 、 画 像 の 解 像 度 が 低 下 す る 恐 れ が
あ り 、 解 剖 学 的 ラ ン ド マ ー ク の 検 出 に 影 響 を 与 え
る 可 能 性 が あ る 。  
本 研 究 の 視 覚 評 価 結 果 か ら 、A g フ ィ ル タ を 用 い
て 撮 影 さ れ た C T 位 置 決 め 画 像 で は 、 従 来 の C u
フ ィ ル タ を 用 い た 場 合 よ り も 、 画 像 ノ イ ズ は 目 立
つ が 、 全 て の 解 剖 学 的 ラ ン ド マ ー ク を 検 出 で き て
い た 。 従 っ て 、 画 像 ノ イ ズ に よ る 解 剖 学 的 ラ ン ド
マ ー ク の 検 出 に 対 す る 影 響 は 小 さ く 、A g フ ィ ル タ
を 用 い て 撮 影 さ れ た 位 置 決 め 画 像 で も 、 C T ス キ






図 1 3  C u フ ィ ル タ を 用 い た 頭 部 A P お よ び L A T
撮 影 に よ っ て 得 ら れ た 撮 影 用 人 体 フ ァ ン ト ム の
C T 位 置 決 め 画 像  ( a ， b ) ， A g フ ィ ル タ を 用 い た 頭
部 A P お よ び L A T 撮 影 に よ っ て 得 ら れ た C T 位 置
決 め 画 像 ( c ， d ) ， C u フ ィ ル タ 使 用 時 の 画 像 と A g
フ ィ ル タ 使 用 時 の 画 像 の サ ブ ト ラ ク シ ョ ン 画 像  
( e ， f ) 。 A g フ ィ ル タ 使 用 時 は 、 C u フ ィ ル タ 使 用





図 1 4   C u フ ィ ル タ を 用 い た 胸 部 A P お よ び L A T
撮 影 に よ っ て 得 ら れ た 撮 影 用 人 体 フ ァ ン ト ム の
C T 位 置 決 め 画 像  ( a ， b ) ， A g フ ィ ル タ を 用 い た 胸
部 A P お よ び L A T 撮 影 に よ っ て 得 ら れ た C T 位 置
決 め 画 像 ( c ， d ) ， C u フ ィ ル タ 使 用 時 の 画 像 と A g
フ ィ ル タ 使 用 時 の 画 像 の サ ブ ト ラ ク シ ョ ン 画 像 ( e ，
f ) 。 A g フ ィ ル タ 使 用 時 の 画 像 ノ イ ズ は 、 肺 野 領 域
に お い て 、 C u フ ィ ル タ 使 用 時 と 同 程 度 で あ る 。 一
方 、 肩 部 や 肝 臓 で は 、 A g フ ィ ル タ 使 用 時 の 画 像 ノ
イ ズ は 、C u フ ィ ル タ 使 用 時 よ り も 多 く 認 め ら れ た




図 1 5   C u フ ィ ル タ を 用 い た 腹 部 － 骨 盤 部 A P お
よ び L A T 撮 影 に よ っ て 得 ら れ た 撮 影 用 人 体 フ ァ
ン ト ム の C T 位 置 決 め 画 像  ( a ， b ) ， A g フ ィ ル タ
を 用 い た 腹 部 - 骨 盤 部 A P お よ び L A T 撮 影 に よ っ
て 得 ら れ た C T 位 置 決 め 画 像 ( c ， d ) ， C u フ ィ ル タ
使 用 時 の 画 像 と A g フ ィ ル タ 使 用 時 の 画 像 の サ ブ
ト ラ ク シ ョ ン 画 像 ( e ， f ) 。 A g フ ィ ル タ 使 用 時 の 画
像 ノ イ ズ は 、 大 腿 骨 頭 付 近 に お い て 、 C u フ ィ ル タ
使 用 時 よ り も 多 く 認 め ら れ た が 、 大 腿 骨 頭 、 肝 臓
上 縁 、 腸 骨 等 い ず れ の ラ ン ド マ ー ク に つ い て も 認
識 可 能 で あ る 。  
75 
 
表 8   C u フ ィ ル タ お よ び A g フ ィ ル タ を 用 い た
C T 位 置 決 め 撮 影 に よ っ て 得 ら れ た 、 撮 影 用 人 体
フ ァ ン ト ム 画 像 の 画 像 コ ン ト ラ ス ト と 画 像 ノ イ ズ
の 測 定 結 果 。 肺 野 を 除 く 解 析 対 象 位 置 に お い て 、
A g フ ィ ル タ 使 用 時 の 画 像 の ノ イ ズ は 、 C u フ ィ ル
タ 使 用 時 の 画 像 よ り も 多 か っ た 。 ま た 、 A g フ ィ ル
タ 使 用 時 の 画 像 コ ン ト ラ ス ト は 、C u フ ィ ル タ 使 用
時 と ほ ぼ 同 程 度 で あ っ た 。  
 
 
4 . 5  水 等 価 厚 の 検 討 結 果  
図 1 6 は 、 C u フ ィ ル タ お よ び A g フ ィ ル タ を 用
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い た 撮 影 用 人 体 フ ァ ン ト ム の 頭 部 、 胸 部 、 腹 部 ―
骨 盤 部 C T 位 置 決 め 画 像 か ら 推 定 さ れ た 被 写 体 の
水 等 価 厚 を 示 し て い る 。 頭 部 画 像 で は 、 水 等 価 厚
は 、 頭 頂 部 か ら 額 に か け て 約 2 0 0  m m ま で 増 加 し 、
下 顎 に か け て 減 少 し て い る 。 胸 部 画 像 で は 、 水 等
価 厚 は 、 頸 部 か ら 肺 尖 部 に か け て 増 加 、 肺 尖 部 か
ら 肝 上 縁 ま で は 緩 や か に 減 少 し 、 肝 上 縁 か ら 腹 部
に か け て 再 度 増 加 し 、 肝 臓 付 近 で は 約 2 6 0  m m と
な っ て い た 。腹 部 － 骨 盤 部 画 像 で は 、水 等 価 厚 は 、
肝 上 縁 か ら 腹 部 に か け て 増 加 し 、 腸 骨 付 近 で は 約
2 7 0  m m と な っ て い た 。 ま た 、 図 1 6 よ り 、 A g フ
ィ ル タ を 用 い た C T 位 置 決 め 画 像 か ら 推 定 さ れ た
被 写 体 の 水 等 価 厚 は 、 C u フ ィ ル タ を 用 い た C T 位
置 決 め 画 像 か ら 推 定 さ れ た 値 と 同 程 度 で あ る こ と
が 分 か る 。 従 っ て 、 A g フ ィ ル タ を 用 い た C T 位 置
決 め 画 像 に 基 づ い て 決 定 さ れ る C T - A E C 使 用 時 の
管 電 流 値 は 、 従 来 の C u フ ィ ル タ 使 用 時 の 画 像 に
基 づ い て 決 定 さ れ た 管 電 流 と ほ ぼ 変 わ ら な い と 考
え ら れ る 。  
 以 上 の 結 果 よ り 、A g フ ィ ル タ を 用 い て 撮 影 さ れ
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た C T 位 置 決 め 画 像 は 、 解 剖 学 的 ラ ン ド マ ー ク の
検 出 能 を 保 持 し 、 か つ 、 水 等 価 厚 か ら 決 定 さ れ た
C T - A E C 使 用 時 の 管 電 流 プ ロ フ ァ イ ル は 、 従 来 の
C u フ ィ ル タ 使 用 時 と 変 わ ら な い こ と を 示 し て お
り 、 C T 位 置 決 め 画 像 と し て 必 要 十 分 な 機 能 を 有
し て い る こ と が 明 ら か に な っ た 。  
 
図 1 6   C u フ ィ ル タ お よ び A g フ ィ ル タ を 用 い た
撮 影 用 人 体 フ ァ ン ト ム の 頭 部 （ a ）， 胸 部 （ b ）， 腹
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部 － 骨 盤 部 （ c ） の C T 位 置 決 め 画 像 か ら 計 算 さ れ
た 水 等 価 厚 。 い ず れ の 撮 影 部 位 に お い て も 、 A g
フ ィ ル タ 使 用 時 の 画 像 か ら 推 定 さ れ た 水 等 価 厚 は 、
C u フ ィ ル タ 使 用 時 の 画 像 か ら 推 定 さ れ た 値 と 同
程 度 で あ っ た 。  
 
4 . 6  被 写 体 サ イ ズ の 違 い に よ る C T 位 置 決 め 撮 影
の 被 ば く 線 量 評 価  
 3 . 5 章 で 述 べ た 方 法 に 基 づ い て 、 体 型 の 異 な る
被 検 者 の A P お よ び L A T 方 向 の C T 位 置 決 め 撮 影
に お け る 線 量 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 い 、 シ ミ ュ レ
ー シ ョ ン に よ り 得 ら れ た 代 表 的 な 被 検 者 の 線 量 分
布 を 図 1 7 、 1 8 に 示 す 。 A P 方 向 の C T 位 置 決 め 撮
影 の 場 合 、 U n d e r w e i g h t 体 型 で は 、 X 線 入 射 表 面
側 、 体 厚 の 半 分 程 度 ま で 高 線 量 を 示 し て い る 。 被
写 体 サ イ ズ が 大 き く な る に つ れ 、 体 の 深 部 に 到 達
す る X 線 が 減 少 し 、O b e s e 体 型 で は 、入 射 表 面 側 、
体 厚 の 1 / 3 程 度 が 高 線 量 を 示 し て い る 。 こ の 結 果
か ら 、 C T 位 置 決 め 撮 影 の 線 量 は 、 被 写 体 サ イ ズ
に よ っ て 異 な り 、 体 型 に よ ら ず 同 一 の 撮 影 条 件 を
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使 用 し た 場 合 、 U n d e r w e i g h t 体 型 で は 、 体 の 深 部
に 位 置 す る 組 織 ・ 臓 器 の 線 量 が O b e s e 体 型 に 比 べ
て 高 い と 考 え ら れ る （ 図 1 9 ）。 ま た 、 図 2 0 に 、 A P
方 向 の C T 位 置 決 め 撮 影 時 に お け る 各 被 検 者 の 甲
状 腺 、 肺 、 食 道 、 乳 房 、 肝 臓 、 胃 、 膀 胱 の 臓 器 線
量 を 、 図 2 1 に 、 L A T 方 向 の C T 位 置 決 め 撮 影 時 に
お け る 各 被 検 者 の 臓 器 線 量 を 示 す 。 被 検 者 間 で 同
一 の 撮 影 条 件 が 使 用 さ れ た 場 合 、 A P 撮 影 で は 、 胃
と 膀 胱 以 外 の 臓 器 の 臓 器 線 量 に つ い て 、
U n d e r w e i g h t 体 型 で 最 も 高 く 、 被 写 体 サ イ ズ が 大
き く な る に つ れ て 臓 器 線 量 は 小 さ く な り 、 O b e s e
体 型 で は 、 最 も 低 い 値 を 示 し た 。 ま た 、 L A T 撮 影
に お い て も 、 被 写 体 サ イ ズ が 小 さ い U n d e r w e i g h t
体 型 で 臓 器 線 量 は 高 く 、 被 写 体 サ イ ズ が 大 き い
O b e s e 体 型 で 、 臓 器 線 量 は 低 い 値 を 示 し た 。
U n d e r w e i g h t 体 型 の 甲 状 腺 線 量 は 、 O b e s e 体 型 よ
り も 、 A P 撮 影 で 1 . 8 倍 、 L A T 撮 影 で 2 . 5 倍 高 い 値
で あ っ た 。 こ れ は 、 O b e s e 体 型 で は 、 U n d e r w e i g h t
体 型 に 比 べ 、 甲 状 腺 に 到 達 す る X 線 が 少 な い こ と




図 1 7   A P 方 向 の C T 位 置 決 め 撮 影 に お け る 各 被
写 体 サ イ ズ の 線 量 分 布 。 被 写 体 サ イ ズ が 大 き く な
る に つ れ 、 体 の 深 部 に 到 達 す る X 線 が 減 少 し て い




図 1 8   L A T 方 向 の C T 位 置 決 め 撮 影 に お け る 各
被 写 体 サ イ ズ の 線 量 分 布 。A P 方 向 の 撮 影 時 と 同 様 、
被 写 体 サ イ ズ が 大 き く な る に つ れ 、 体 の 深 部 に 到




図 1 9  被 写 体 サ イ ズ に よ る 線 量 分 布 の 違 い （ 上
段 ： ア キ シ ャ ル 面 、 下 段 ： サ ジ タ ル 面 ）。 被 写 体 サ
イ ズ が 小 さ い U n d e r w e i g h t 体 型 で は 、 高 線 量 域 を
占 め る 部 分 が 多 い 。  
通 常 の X 線 撮 影 で は A E C 等 を 用 い る こ と で 、被
写 体 サ イ ズ に 応 じ て 管 電 流 を 調 整 す る 。 し か し 、
成 人 患 者 を 対 象 と し た C T 位 置 決 め 撮 影 で は 、 被
写 体 サ イ ズ に よ る 管 電 流 の 調 整 は 行 わ れ て い な い 。
本 研 究 に お い て も 、 C T 位 置 決 め 撮 影 時 の 線 量 シ
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ミ ュ レ ー シ ョ ン で は 、 体 型 に よ ら ず 一 定 の 撮 影 条
件 を 使 用 し て い る 。 ま た 撮 影 さ れ た C T 位 置 決 め
画 像 は 、 全 て の 被 写 体 サ イ ズ に お い て 、 解 剖 学 的
ラ ン ド マ ー ク を 検 出 す る こ と が 可 能 で あ っ た 。 従
っ て 、 U n d e r w e i g h t 体 型 に 対 し て は 、 現 状 、 使 用
さ れ て い る C T 位 置 決 め 撮 影 の 撮 影 条 件 （ 例 え ば 、
管 電 流 ）を 低 減 で き る 可 能 性 が あ り 、U n d e r w e i g h t
体 型 に 対 し て は 、 1 0 ～ 2 0 % 程 度 低 い 管 電 流 を 設 定
す る こ と で 、 O b e s e 体 型 と 同 程 度 ま で 、
U n d e r w e i g h t 体 型 に 対 す る 線 量 を 低 減 で き る と 考
え ら れ た 。 C T 位 置 決 め 撮 影 に お い て 、 被 写 体 サ
イ ズ に 応 じ て 管 電 流 を 調 整 す る 場 合 、今 の と こ ろ 、
管 電 流 を 自 動 的 に 設 定 す る ア プ リ ケ ー シ ョ ン は
C T 装 置 に 搭 載 さ れ て い な い た め 、 マ ニ ュ ア ル で
の 設 定 が 必 要 と な る 。 実 際 、 C T 検 査 を 行 う 前 に 、
患 者 の 身 長 や 体 重 が 問 診 等 に よ り 既 知 で あ る こ と
が 多 い の で 、 B M I も し く は 体 重 を 参 考 に 、 使 用 す
る 撮 影 条 件 を ク ラ ス 分 け し 、 体 格 に 応 じ た 撮 影 条
件 を 使 用 す る こ と で 、 C T 位 置 決 め 画 像 と し て 必
要 な 画 質 を 維 持 し な が ら 、 線 量 を 低 減 で き る 可 能
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性 が あ る 。 た だ し 、 毎 回 患 者 の 身 長 や 体 重 を 確 認
し 、 そ の 都 度 、 撮 影 条 件 を 設 定 す る 方 法 は 、 検 査
数 の 多 い C T 検 査 で は 実 用 的 と は 言 え な い た め 、
電 子 カ ル テ や 部 門 シ ス テ ム と 患 者 の 基 礎 情 報 を 共
有 し 、 C T 装 置 に よ り 、 患 者 の 体 型 に 応 じ た 撮 影
条 件 が 自 動 的 に 決 定 さ れ る ア プ リ ケ ー シ ョ ン の 開
発 が 望 ま れ る 。  
 本 節 で 行 っ た 被 写 体 サ イ ズ 間 の C T 位 置 決 め 撮
影 の 被 ば く 線 量 の 検 討 で は 、 被 写 体 間 で 同 一 の 撮
影 条 件 が 使 用 さ れ た 場 合 、 臓 器 線 量 は 被 写 体 サ イ
ズ に よ っ て 1 . 3 か ら 2 . 5 倍 異 な る こ と が わ か っ た 。
ま た 、 全 て の 被 写 体 の C T 位 置 決 め 画 像 に お い て 、
肺 や 骨 盤 骨 な ど の 解 剖 学 的 ラ ン ド マ ー ク を 検 出 す
る こ と が 可 能 で あ っ た 。 従 っ て 、 C T 位 置 決 め 撮
影 に お い て 、 B M I や 体 重 を 参 考 に 、 体 格 に 応 じ た
撮 影 条 件 を 調 節 す る こ と で 、 線 量 の 最 適 化 を 行 う




図 2 0  A P 方 向 の C T 位 置 決 め 撮 影 に お け る 各 被
写 体 サ イ ズ に 対 す る 臓 器 線 量 。 U n d e r w e i g h t 体 型
の 甲 状 腺 の 臓 器 線 量 は 、 O b e s e 体 型 よ り も 約 2 倍





図 2 1   L A T 方 向 の C T 位 置 決 め 撮 影 に お け る 各
被 写 体 サ イ ズ に 対 す る 臓 器 線 量 。  U n d e r w e i g h t
体 型 と O b e s e 体 型 の 臓 器 線 量 の 差 は 、 A P 撮 影 時




第 5 章  結 論  
 本 論 文 は 今 ま で あ ま り 問 題 と さ れ て こ な か っ た
C T 位 置 決 め 撮 影 の 被 ば く 線 量 の 低 減 を 目 的 と し
て 、 C T 装 置 に 搭 載 さ れ て い る b o w t i e フ ィ ル タ に
付 随 す る フ ィ ル タ に つ い て 、 従 来 使 用 さ れ て き た
C u フ ィ ル タ に 代 わ り 、 新 た に A g フ ィ ル タ を 使 用
す る こ と を 考 案 し た 。 そ し て 、 A g フ ィ ル タ を 使 用
し た C T 位 置 決 め 撮 影 に お け る 線 量 低 減 効 果 を 検
証 す る た め に 、 C T 線 量 指 標 の 測 定 、 お よ び 、 被
写 体 と し て 人 体 フ ァ ン ト ム を 想 定 し た 線 量 シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン に よ り 各 組 織 ・ 臓 器 の 臓 器 線 量 を 推 定
し た 。 ま た 、 C T 位 置 決 め 画 像 と し て の 機 能 を 検
証 す る た め に 、 成 人 体 型 を 模 擬 し た 撮 影 用 フ ァ ン
ト ム の 頭 部 、 胸 部 、 腹 部 ― 骨 盤 部 の 画 質 、 お よ び
C T - A E C の 管 電 流 値 を 決 定 す る 水 等 価 厚 を 評 価 し
た 。 ま た 、 被 写 体 サ イ ズ に よ っ て 、 C T 位 置 決 め
撮 影 時 の 臓 器 線 量 が ど の 程 度 異 な る か に つ い て も




5 . 1  フ ィ ル タ 材 質 A g の 特 性  
 C u と A g の 質 量 減 弱 係 数 を 比 較 す る と 、 2 0  か
ら 2 6  k e V ま で は 、 C u の 方 が 大 き い が 、 2 6  k e V 以
上 の 光 子 エ ネ ル ギ ー で は 、 A g の 方 が 大 き い た め 、 
A g は 幅 広 い エ ネ ル ギ ー 範 囲 に お い て 、 C u よ り も
X 線 減 弱 効 果 を 期 待 で き る 材 質 で あ る と 考 え ら れ
た 。  
 
5 . 2  線 量 指 標  C T D I v o l ,  S P R  
 C T D I v o l ,  S P R は C T 位 置 決 め 撮 影 の 線 量 指 標 と し
て 用 い ら れ る 。 C u フ ィ ル タ お よ び A g フ ィ ル タ 使
用 時 の A P 撮 影 に お け る 実 測 し た C T D I v o l ,  S P R は 、
0 . 0 9 8  m G y 、 0 . 0 2 5  m G y で あ っ た 。 ま た 、 シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン 値 は 、 そ れ ぞ れ 0 . 0 9 7  m G y 、 0 . 0 2 5  m G y
で あ っ た 。 従 っ て 、 A g フ ィ ル タ を 用 い た 位 置 決 め
撮 影 時 の 線 量 は 、 従 来 の C u フ ィ ル タ 使 用 時 と 比
べ て 、 約 7 4 % 低 減 さ れ て い る こ と が 分 か っ た 。 ま
た 、 C T 位 置 決 め 撮 影 に お け る C T D I v o l ,  S P R シ ミ ュ
レ ー シ ョ ン 値 は 、 実 測 値 と よ く 一 致 し て い る こ と
が 分 か っ た 。  
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5 . 3  C T 位 置 決 め 撮 影 の 線 量 評 価  
( 1 )  頭 部 の C T 位 置 決 め 撮 影  
 C u フ ィ ル タ を 用 い た 頭 部 A P 撮 影 で は 、 水 晶 体
の 線 量 が 最 も 高 く 、 0 . 4 2  m G y で あ っ た 。 ま た 、 甲
状 腺 よ り も 足 側 の 臓 器 は ス キ ャ ン 範 囲 外 に 位 置 す
る た め 、こ れ ら の 臓 器 の 臓 器 線 量 は 0 . 0 2 m G y 以 下
で あ っ た 。 L A T 撮 影 で は 、 水 晶 体 よ り も 、 唾 液 腺
の 線 量 が 高 く 、 X 線 入 射 方 向 に よ っ て 、 各 臓 器 の
臓 器 線 量 が 異 な っ て い る こ と が 分 か っ た 。 I C R P  
1 0 3 に 基 づ い て 評 価 し た 、A P 撮 影 時 の 実 効 線 量 は
0 . 0 1 4  m S v で あ っ た 。  
 
( 2 )  胸 部 の C T 位 置 決 め 撮 影  
C u フ ィ ル タ を 用 い た 胸 部 A P 撮 影 に お け る 甲 状
腺 の 線 量 は 、 0 . 3 8  m G y 、 胃 の 線 量 は 0 . 2 7  m G y 、
乳 房 の 線 量 は 、 0 . 1 9  m G y で あ っ た 。 こ れ ら の 臓 器
は 、 体 表 面 も し く は 体 表 に 近 い 部 分 に 位 置 し て い
る た め 、 撮 影 範 囲 内 に 含 ま れ る 他 の 臓 器 に 比 べ 、
高 い 線 量 を 示 し て い た と 考 え ら え る 。 I C R P  1 0 3
に 基 づ い て 評 価 し た 、A P 撮 影 時 の 実 効 線 量 は 0 . 1 4  
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m S v で あ っ た 。  
 
( 3 )   腹 部 － 骨 盤 部 の C T 位 置 決 め 撮 影  
 C u フ ィ ル タ を 用 い た 腹 部 － 骨 盤 部 A P 撮 影 に お
け る 精 巣 の 線 量 は 0 . 4 3  m G y 、 膀 胱 の 線 量 は 0 . 3 4  
m G y 、 胃 の 線 量 は 、 0 . 2 8  m G y で あ っ た 。 L A T 撮 影
時 の 管 電 流 は 、 A P 撮 影 時 よ り も 1 . 6 7 倍 高 い に も
関 わ ら ず 、 L A T 撮 影 時 の 精 巣 の 臓 器 線 量 は
0 . 0 5 1 m G y で 、A P 撮 影 時 の 約 1 / 8 の 線 量 で あ っ た 。
こ の 理 由 に つ い て 、 精 巣 は 、 恥 骨 近 傍 の 前 面 に 近
い 位 置 に あ り 、 A P 撮 影 時 で は 、 X 線 入 射 表 面 側 に
位 置 す る こ と 、 ま た 、 L A T 撮 影 で は 、 骨 盤 骨 や 大
腿 骨 に よ っ て X 線 が 吸 収 さ れ る た め と 考 え ら れ た 。
I C R P  1 0 3 に 基 づ い て 評 価 し た 、 A P 撮 影 時 の 実 効
線 量 は 0 . 1 3  m S v で あ っ た 。  
 
( 4 )  A g フ ィ ル タ に よ る 臓 器 線 量 、 実 効 線 量 と 線
量 低 減 効 果  
 A g フ ィ ル タ を 用 い た C T 位 置 決 め 撮 影 時 の 各 臓
器 の 臓 器 線 量 は 、C u フ ィ ル タ 使 用 時 の 線 量 と 比 べ
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て 約 7 4 % 程 度 低 い 値 で あ っ た 。 撮 影 範 囲 内 に 含 ま
れ る 各 組 織 ・ 臓 器 の 臓 器 線 量 は 0 . 1  m G y 以 下 、 実
効 線 量 は 0 . 0 4  m S v 以 下 で あ っ た 。  
 
5 . 4  画 質 評 価 及 び 水 等 価 厚 の 検 証  
A g フ ィ ル タ を 用 い て 撮 影 し た C T 位 置 決 め 画 像
の 画 像 ノ イ ズ は 、 肺 以 外 の 解 剖 学 的 ラ ン ド マ ー ク
で は 、C u フ ィ ル タ を 用 い て 撮 影 さ れ た 画 像 よ り も
2 倍 程 度 大 き か っ た 。 ま た 、 A g フ ィ ル タ を 用 い て
撮 影 さ れ た 、 頭 蓋 骨 位 置 で の 画 像 の コ ン ト ラ ス ト
は 、 C u フ ィ ル タ を 用 い て 撮 影 さ れ た 画 像 よ り も 、
約 4 . 6 ～ 5 . 9 ％ 低 い 値 で あ っ た 。 ま た 、 他 の 解 剖 学
的 ラ ン ド マ ー ク で の 画 像 コ ン ト ラ ス ト は 、C u フ ィ
ル タ を 用 い て 撮 影 さ れ た 画 像 と 同 程 度 で あ っ た 。
ま た 、A g フ ィ ル タ を 用 い て 撮 影 さ れ た 画 像 の 視 覚
評 価 で は 、 解 剖 学 的 ラ ン ド マ ー ク を 全 て 検 出 で き
て い た 。 以 上 の 結 果 か ら 、 画 像 ノ イ ズ に よ る 解 剖
学 的 ラ ン ド マ ー ク の 検 出 に 対 す る 影 響 は 小 さ く 、
A g フ ィ ル タ を 用 い て 撮 影 さ れ た 位 置 決 め 画 像 で
も 、 C T ス キ ャ ン 範 囲 を 決 定 す る 際 に 支 障 は な い
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と 考 え ら れ た 。ま た A g フ ィ ル タ を 用 い た C T 位 置
決 め 画 像 か ら 推 定 さ れ た 水 等 価 厚 は 、C u フ ィ ル タ
を 用 い た C T 位 置 決 め 画 像 か ら 推 定 さ れ た 値 と 同
程 度 で あ る こ と が 分 か っ た 。 従 っ て 、 A g フ ィ ル タ
を 用 い た C T 位 置 決 め 画 像 に 基 づ い て 決 定 さ れ る
C T - A E C 使 用 時 の 管 電 流 値 は 、 従 来 の C u フ ィ ル
タ 使 用 時 の 画 像 に 基 づ い て 決 定 さ れ た 管 電 流 と ほ
ぼ 変 わ ら な い と 考 え ら れ る 。  
 
5 . 5  被 写 体 サ イ ズ と C T 位 置 決 め 撮 影 の 被 ば く 線
量 の 関 係  
 体 型 の 異 な る 被 検 者 の C T 画 像 を 用 い て A P お
よ び L A T 方 向 の C T 位 置 決 め 撮 影 に お け る 線 量 シ
ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 い 、 得 ら れ た 線 量 分 布 を 用 い
て ６ 種 類 の 組 織 ・ 臓 器 の 臓 器 線 量 を 評 価 し た 。 そ
の 結 果 、 被 写 体 間 で 同 一 の 撮 影 条 件 が 使 用 さ れ た
場 合 、 臓 器 線 量 は 被 写 体 サ イ ズ に よ っ て 1 . 3 か ら
2 . 5 倍 異 な る こ と が わ か っ た 。 ま た 各 被 写 体 サ イ
ズ の C T 位 置 決 め 画 像 を 見 る と 、 全 て の 画 像 に お
い て 、 肺 や 骨 盤 骨 な ど の 解 剖 学 的 ラ ン ド マ ー ク を
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検 出 す る こ と が 可 能 で あ っ た 。 従 っ て 、 C T 位 置
決 め 撮 影 に お い て 、 B M I や 体 重 を 参 考 に 、 体 格 に
応 じ た 撮 影 条 件 を 調 節 す る こ と で 、 線 量 の 最 適 化
を 行 う こ と が で き る と 考 え ら れ る 。  
 近 年 、 C T 装 置 の ハ ー ド 、 ソ フ ト の 技 術 革 新 に
よ り 本 ス キ ャ ン の 被 ば く 線 量 の 低 減 が 可 能 に な り
つ つ あ り 、 C T 検 査 の 中 で 、 位 置 決 め 撮 影 に 伴 う
線 量 の 割 合 が 大 き く な る と 考 え ら れ 、 C T 位 置 決
め 撮 影 の 線 量 の 最 適 化 は 重 要 な 課 題 で あ る 。 そ こ
で 本 研 究 で は 、 従 来 の C u フ ィ ル タ を 用 い た C T
位 置 決 め 撮 影 に お け る 被 検 者 の 被 ば く 線 量 を 評 価
し 、 ま た 、 新 し い 付 加 フ ィ ル タ で あ る 、 A g フ ィ ル
タ を 用 い た C T 位 置 決 め 撮 影 に お け る 被 ば く 線 量
を 評 価 し て 、 従 来 の C u フ ィ ル タ 使 用 時 に お け る
線 量 と 比 較 し た 。 そ の 結 果 、 A g フ ィ ル タ を 用 い た
場 合 、C u フ ィ ル タ よ り も 約 7 4 % 被 ば く 線 量 を 低 減
で き る こ と が 分 か っ た 。 ま た 、 A g フ ィ ル タ を 用 い
て 撮 影 さ れ た C T 位 置 決 め 画 像 の 画 質 、 お よ び 位
置 決 め 画 像 か ら 決 定 さ れ る C T - A E C 使 用 時 の 管 電
流 プ ロ フ ァ イ ル は 、 従 来 の C u フ ィ ル タ 使 用 時 と
94 
 
変 わ ら な い 性 能 を 維 持 で き て い る こ と が 分 か っ た 。
従 っ て 、A g フ ィ ル タ を 用 い た C T 位 置 決 め 撮 影 は 、
画 質 を 維 持 し な が ら 、 従 来 よ り も 被 ば く 線 量 を 大
幅 に 低 減 す る こ と が 可 能 で あ る た め 、 C T 位 置 決
め 撮 影 に お け る 線 量 の 最 適 化 に 有 効 で あ り 、 ま た
臨 床 応 用 も 可 能 で あ る と 考 え ら れ る 。  
 
5 . 6  研 究 の 限 界 と 今 後 の 課 題  
 本 研 究 に は い く つ か の リ ミ テ ー シ ョ ン が 存 在 す
る 。 本 研 究 で は 、 被 写 体 と し て 標 準 的 な 成 人 日 本
人 体 型 を 模 擬 し た 人 体 フ ァ ン ト ム を 用 い た C T 位
置 決 め 撮 影 に お け る 線 量 評 価 、 画 質 評 価 を 行 っ た
が 、 標 準 体 型 よ り も 大 き い 体 型 に 対 す る 、 A g フ ィ
ル タ を 用 い た C T 位 置 決 め 撮 影 に お け る 線 量 、 画
質 評 価 に つ い て 検 討 で き て い な い 。 被 写 体 サ イ ズ
に 依 ら ず 撮 影 条 件 が 一 定 な 場 合 、A g フ ィ ル タ 使 用
時 で も 、 大 き い 体 型 ほ ど 、 体 の 深 部 に 位 置 す る 組
織 ・ 臓 器 の 線 量 は 減 少 す る と 考 え ら れ る 。 一 方 、
画 質 に つ い て は 、標 準 体 型 よ り も 大 き い 体 型 で は 、
画 像 ノ イ ズ の 増 加 が 懸 念 さ れ る が 、 現 在 、 多 く 利
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用 さ れ て い る C u フ ィ ル タ を 用 い た C T 位 置 決 め 撮
影 に お い て も 、（ 成 人 ） 患 者 体 型 に 応 じ て 、 撮 影 条
件 （ 主 に 管 電 流 ） は 調 整 さ れ て お ら ず 、 撮 影 範 囲
の 設 定 や C T - A E C 使 用 時 の 管 電 流 へ の 影 響 は 見 ら
れ て い な い 。 従 っ て 、 標 準 体 型 よ り も 大 き い 患 者
に 対 し て 、 A g フ ィ ル タ を 使 用 し た 場 合 で も 、 C T
位 置 決 め 画 像 と し て の 機 能 は 維 持 で き る と 考 え ら
れ る 。 ま た 、 本 研 究 で は 、 C T 装 置 の 初 期 設 定 で
備 わ っ て い る 撮 影 条 件 を 用 い て 、 線 量 お よ び 画 質
を 評 価 し た が 、 被 写 体 サ イ ズ に 応 じ て 撮 影 条 件 を
調 整 す る こ と で 、 被 ば く 線 量 を さ ら に 低 減 で き る
可 能 性 が あ る と 考 え ら れ る 。 ま た 、 A g フ ィ ル タ は
既 存 の C u フ ィ ル タ よ り も 大 幅 に 被 ば く 線 量 を 低
減 で き る た め 、 C T 位 置 決 め 撮 影 だ け で な く 、 肺
が ん C T 検 診 に も 応 用 で き る 可 能 性 が あ る が 、 こ
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C T 装 置 面 で の ご 助 言 お よ び 各 種 実 験 に ご 協 力 い
た だ き ま し た 。 厚 く お 礼 申 し 上 げ ま す 。  
 国 立 が ん 研 究 セ ン タ ー 東 病 院  小 林 達 伺 放 射 線
科 長 、 村 松 禎 久 放 射 線 技 術 部 長 、 太 田 博 之 主 任 、
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C T 室 ス タ ッ フ の 方 々 、 国 立 国 際 医 療 研 究 セ ン タ
ー  岩 渕 勇 人 主 任 に は 、 機 会 あ る ご と に 有 益 な ご
助 言 を 頂 き 、 心 よ り 感 謝 い た し ま す 。  
 徳 島 大 学 大 学 院 で 研 究 す る よ う お 勧 め い た だ き 、
数 々 の 激 励 を い た だ き ま し た 京 都 医 療 科 学 大 学  
石 垣 陸 太 准 教 授 に 心 よ り 深 く 御 礼 申 し 上 げ ま す 。  
 最 後 に 、 研 究 活 動 や 論 文 執 筆 を 見 守 っ て く れ た
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r e s u l t s  o f  a  n a t i o n w i d e  s u r v e y .  E u r  R a d i o l .  
2 0 0 3 ; 1 3 ( 8 ) : 1 9 7 9 - 1 9 9 1 .   
3 9 .  S h r i m p t o n  P C ,  H i l l i e r  M C ,  L e w i s  M A ,  D u n n  
M .  D o s e s  f r o m  C o m p u t e d  T o m o g r a p h y  ( C T )  
E x a m i n a t i o n s  i n  t h e  U K  -  2 0 0 3  R e v i e w .  
N R P B - W 6 7 .  N a t i o n a l  R a d i o l o g i c a l  P r o t e c t i o n  
B o a r d ,  C h i l t o n ,  U K .  2 0 0 5 .  
4 0 .  S t a n l e y  H S .  N A T I O N W I D E  E V A L U A T I O N  O F  
X - R A Y  T R E N D S  ( N E X T ) .  T A B U L A T I O N  A N D  
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G R A P H I C A L  S U M M A R Y  O F  2 0 0 0  S U R V E Y  O F  
C O M P U T E D  T O M O G R A P H Y .  C R C P D  
P u b l i c a t i o n  E - 0 7 - 2 .  C o n f e r e n c e  o f  R a d i a t i o n  
C o n t r o l  P r o g r a m  D i r e c t o r s ,  I n c .  2 0 0 7 .  
